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Wichtige Hinweise
SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau,
um Gefahren und Schaden fiir Menschen und Sachwerte auszu-
schlieRen.

VORSCHRIFTEN

Das Messgerit ecom-EN3 erfiillt die Anforderungen nach:
¢ DIN EN 50379 Teil 2
e VDI 4206 Blatt 1

Diese Anleitung erfiillt die Anforderungen nach:
e VDI 4206 Blatt 1

Beachten Sie bei Arbeiten mit dem Messgerit die jeweiligen, giiltigen
Normen, Vorschriften und Richtlinien!

ZIELGRUPPE

Diese Anleitung richtet sich ausschlieBlich an autorisierte Fachkréfte.

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Bei unsachgemalien Arbeiten an Verbrennungsmaschinen oder
Feuerungsautomaten kann es zu Verletzungen kommen.
Arbeiten an Verbrennungsmaschinen oder Feuerungsautomaten
dirfen nur von Fachkraften durchgefuhrt werden.

WARNUNG

Vergiftungsgefahr

Schadgase werden von dem Messgerat angesaugt und in die Um-
gebungsluft freigegeben. Das Messgerat nur in gut beliifteten Rau-
men betreiben.

N



BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Das ecom-EN3 ist unter Beriicksichtigung der in dieser Anleitung
angegebenen technischen Daten fiir folgende Einsatzzwecke be-
stimmt:

e Analyse von Abgasen aus Verbrennungsprozessen an Verbren-
nungsmaschinen und Feuerungsanlagen im Rahmen von Kontroll-
messungen

¢ Analyse von Druckdifferenzen an Verbrennungsmaschinen und
Feuerungsanlagen

Explosionsgefahr

Das ecom-EN3 ist nicht fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen / ATEX-Zonen zugelassen! Das ecom-EN3 darf dort nicht
verwendet werden!

/. WARNUNG

Explosionsgefahr

Das ecom-EN3 ist nicht zur Messung von explosionsfahigen Gas-
gemischen zugelassen! Das ecom-EN3 darf fiir solche nicht ver-
wendet werden!

A

Beschadigung der Sensoren
Losungshaltige Substanzen schadigen die Sensoren des Gerats.
Kontakt mit Idsungshaltigen Substanzen vermeiden.

Die bestimmungswidrige Verwendung fiihrt zum Ausschluss jeglicher
Haftungsanspriiche.

KALIBRIERUNG ALS EIGNUNGSGEPRUFTES MESSGERAT

Das Gerat ist halbjahrlich von einer von der zustandigen Behoérde
anerkannten Stelle fiir die Kalibrierung eignungsgepriifter Messgerate
zu uberpriifen.
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LEBENSERWARTUNG SENSOREN UND BATTERIE

Fir Sensoren und Akku gelten folgende Lebenserwartungen:
e 02-Sensor: ca. 4 Jahre

e CO-Sensor: ca. 4 Jahre

¢ Li-lon-Akku: ca. 2 Jahre

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit
der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitatserkldarung kann
beim Hersteller angefordert werden.

ENTSORGUNG

¢ Verpackungsmaterial des Gerates umweltgerecht entsorgen.

¢ Altgerate miissen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht ent-
sorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir lhre bei uns gekauften Altge-
rate zuriick und garantieren fiir eine umweltgerechte Entsorgung.

e Verbrauchte Akkus konnen sowohl im Werk als auch an Riicknah-
mestellen von 6ffentlichen Entsorgern oder an Verkaufsstellen fiir
Akkus abgegeben werden!

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

4. WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags

Bei gedffnetem Gehause liegen stromfihrende Bauteile frei. Be-
vor das Gerat gedffnet wird, das Gerat von der Netzspannung
trennen.

A

Beschadigung elektronischer Bauteile
Feuchtigkeit oder Frost kann die Elektronik beschadigen.
Gerat nicht in feuchten Raumen oder bei Minusgraden lagern.

e}



A

Beschadigung elektronischer Bauteile

Elektrostatische Entladung kann zur Schadigung von elektronischen
Bauteilen fihren.

Vor Berlihren des Gehauseinneren ein geerdetes Bauteil berthren.

HINWEIS

Das ecom-EN3 darf nicht zur kontinuierlichen Emissionsiiberwa-
chung eingesetzt werden!

HINWEIS
Das ecom-EN3 erflillt die Anforderungen nach DIN EN 50379 Teil 2.

HINWEIS

Folgende Mindestzeiten missen eingehalten werden, um korrekte
Messwerte zu erhalten:

-1 Minute zur Frischluftkalibrierung der Sensoren

-2 Minuten fur stabile Messwerte am Geréat

HINWEIS

1. Laden Sie den internen Akku regelmaRig (nicht benutztes Gerat
min. 1 X im Monat laden)!
2. Lagern Sie das Geréat nie mit entladenem Akku!

HINWEIS

Starke elektromagnetische Felder kdnnen die Funktion des Gerats
beeinflussen. Gerat keinen starken elektromagnetischen Strahlun-
gen aussetzen.

~



HINWEIS

Feinstaubfilter regelmafig kontrollieren. Den Feinstaubfilter bei ei-
nem Grauwert der Ruf3skala > 3 wechseln.

HINWEIS

Der T-Raumfihler Stick ist nicht Bestandteil bei der TUV-Zulassung
(1. BImSchV Anlage II, Abschnitt 3.4.1) ihres Abgasanalysegeréats.

HINWEIS

Messungen nach 1. BImSchV durfen bei der Ausfiihrung ecom-EN3-
R mit und ohne Gaskuhler ausgefiihrt werden.

HINWEIS

Bei Messungen nach 1. BImSchV durfen die Optionen Bluetooth und
WLAN nicht verwendet werden.

HINWEIS

Die Option beheizte Sonde zur RuBmessung ist fir Messungen nach
1. BlmschV nicht zugelassen.

HINWEIS

Der Austausch der Sensoren darf nur von fachkundigem Personal
oder von ecom bzw. einer von ecom autorisierten Servicestelle
durchgeflihrt werden.

o



1. Gerateaufbau

1.1. ecom-EN3/-R, Variante Alurahmenkoffer

Halteklammern
flr die Sonde

. USB-Anschluss

@ Kiappe fiir Akku- und
Sensorwechsel

Kondensat Falle mit
Feinstaubfilter

integrierter
Thermodrucker

@ Grafikdisplay

Anschliisse 4Pa-
Drucksensor

. Anschluss Messgas

Anschluss
Abgastemperatur

. Anschluss AUX

. Slot fur Multimediakarte
(SD)

. Anschluss Druck

. Anschluss Zug

Anschluss
Lufttemperatur



1.2. ecom-EN3-F, Variante Profikoffer

Halteklammern
fur die Sonde

. Anschluss Druck
@ USB-Anschluss
Kondensat Falle mit

Feinstaubfilter

Anschluss
Lufttemperatur

10

@) Kiappe fir Akku- und
Sensorwechsel

Anschliisse 4Pa-
Drucksensor

integrierter
Thermodrucker

@ Anschluss Zug

. Anschluss AUX

@ Grafikdisplay

. Slot fir Multimediakarte
(SD)

© Anschluss Messgas

Anschluss
Abgastemperatur



1.3. Bedienelemente der Tastatur

. Im Eingabemodus werden die Tasten
zur Zifferneingabe genutzt

@ Verbindungs-LED (aktiv (@) Info-LED zur Anzeige (@) Akku-LED zur Darstel-

bei BT / WLAN-Verb.) des Geratestatus lung des Ladezustands
Funktionstasten (Bele- . ESC-Taste (abbre- digitale Flow-Anzeige /
gung im Display) chen/Menii verlassen) Durchflussmesser
Enter-Taste (Auswahl . Cursorsteuerung (hoch / . Speichern-Taste
bestatigen) runter / rechts / links)

@ Drucken-Taste @ Ein-/ Ausschalter @ Info-Taste

(zum Kontrollmen(i)
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1.4. Anschliusse am Gerat

. Anschluss Messgas . Anschluss Zug . Anschluss
Abgastemperatur
@ Anschluss ® Anschluss AUX @ Anschiisse
Lufttemperatur 4Pa-Drucksensor
. Anschluss Druck . Slot fir Multimediakarte . Anschluss USB
(SD)

12



1.5. Beheizte Sonde zur Rumessung (Option)
il p———"

Beheizte RuRmessung

Um eine Messung des RuRgehaltes im Abgas von Ol-Feuerungsanlagen
durchzufihren, wird ein Filterpapier in den Abgasweg der Sonde einge-
bracht, an dem sich der Ruf3 wahrend der Abagsmessung ablagert.

Anhand der abgelagerten Menge an Rull am Filterpapier (Schwarzung)
kann mittels einer Rufiskala optisch verglichen werden, welche Ruf3zahl
vorliegt. Damit ist der Rickschluss auf die Menge an Ruf® im Abgas mog-
lich.

Das Filterpapier wird in der Sonde aufgeheizt, um zu verhindern, dass die
niedrige Temperatur des Filterpapiers das Abgas zu stark abkihlt. Diese
Abkihlung des Abgases wirde dazu fihren, dass Wasserdampf aus dem
Abgas kondensiert, sich als Wasser am Filterpapier ablagert und das Mes-
sergebnis optisch verfalscht.

HINWEIS

Die Option beheizte Sonde zur RuBmessung ist fir Messungen nach
1. BlmschV nicht zugelassen.

HINWEIS

Als Alternative zur beheizten Sonde kann eine RuBpumpe mit Filter-
plattchen verwendet werden. Die eventuelle Kondensation von Was-
serdampf wird mit einer RuBpumpe allerdings nicht verhindert.




Weiterfihrende Informationen zum Vorgehen bei der Rulimessung
mit der beheizten Sonde am Gerat entnehmen Sie dem Kapitel ,4.7
RuB-Olderivat".

1.6. RuRpumpen-Set (Option)

1)) 177
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RuBpumpenset ?

Um eine Messung des RuRgehaltes im Abgas von Ol-Feuerungsanlagen
durchzufliihren, kann eine RufRpumpe verwendet werden.

Durch 10 Saughlibe mit der Rul3pumpe wird eine definierte Menge an Ab-
gas durch ein eingelegtes Filterpapier gezogen. Anhand der abgelagerten
Menge RulR am Filterpapier (Schwéarzung) kann mittels einer Rufiskala
optisch verglichen werden, welche Ruf3zahl vorliegt. Damit ist der Rick-
schluss auf die Menge an Ruf} im Abgas mdglich.

HINWEIS

Die RuRpumpe ist TUV-gepriift und zeichnet sich durch hohe Qualitat
in ihrer Verarbeitung und Bauweise aus.

HINWEIS

Weiterfuhrende Informationen zum Vorgehen bei der Rullmessung
mit der RuBRpumpe entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des
RuBpumpen-Sets.




1.7. Sonde zur Stromungsmessung (Option)

M‘ e - —r

Staudrucksonde

Mit Hilfe einer Staudrucksonde kann die Strdmungsgeschwindigkeit im
Abgas gemessen werden. Die Staudrucksonde ist in den Langen 250 mm,
1000 mm und 1500 mm erhaltlich. Die maximale Abgastemperatur fiir den
Einsatz der Sonde betragt 300 °C.

Bei Verwendung der Staudrucksonde muss der Pitot-Faktor auf 0.93
eingestellt werden.

1.8. Gaskuhler (Option)

Q&. mﬂﬁ B

o
WARM
o
= ; / .
BB KALT
P l E=n
\
\
® —
. Gasausgang . Gaseingang . Fiillstandstiberwachung
. Kondensat-Ableitung . Peltier-Element . Lifter
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Im Peltierkiihler wird Abgas mit einer Temperatur oberhalb des Wasser-
dampftaupunktes (35 - 65 °C) spiralférmig Uber einen langen Gasweg
durch einen Metallkérper mit guten Warmeleiteigenschaften gefihrt. Das
Gas gibt seine Warme an diesen Metallkorper ab. Ein von einem Gleich-
strom durchflossenes Peltierelement (Halbleiter-Kuhlelement) ist thermisch
mit diesem sowie einem zweiten, mit Kihlrippen und Luftungsschlitzen
versehenen Metallkorper verbunden. Der Stromfluss durch das Peltierele-
ment erzeugt einen Warmetbergang von WARM nach KALT, entzieht dem
vom Gas durchstromten Metallkérper die Warme und gibt sie an den aulie-
ren Kihlkérper ab. Diese Warme wird durch eine vertikale Zwangsbeluf-
tung an die Umgebungsluft abtransportiert. Das durch den Warmeverlust
des Gases entstehende Kondensat tropft in ein Auffanggefafld und wird von
dort durch eine periodisch arbeitende Schlauchpumpe auf Anforderung
abgepumpt.

Wenn der Gaskuhler aktiv ist, steigt der Strombedarf des Gerates. Im
Akkubetrieb wird deshalb die Kuhlleistung des Gaskuhlers reduziert.

Um den Gaskihler im Akkubetrieb zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
¢ Betatigen Sie im Messmenl die Taste <Enter>.

e Wahlen Sie den Menipunkt ,Peltier 1/0

¢ betatigen Sie erneut die Taste  <Enter>.

Um den deaktivierten Gaskuhler wieder zu aktivieren, wiederholen Sie die
oben beschriebenen Schritte.

1.9. Datenspeicher (Option)

Wenn eine SD-Karte in das Gerat eingeschoben ist, kdnnen Punktmessun-
gen und Datenlogger-Aufzeichnungen gespeichert werden.

16



Um eine Aufzeichnung von Punktmessungen oder Datenlogger-
Aufzeichnungen zu starten, die SD-Karte wie abgebildet in den SD-
Karteneinschub einschieben und voll- standig einrasten lassen.

HINWEIS

Die SD-Karte muss folgende Eigenschaften haben:

e max. Speicherkapazitat: 32 GB (UHC-Karte)
e Formatierung: 16 bit FAT / FAT32

A

Datenverlust
Karten niemals wahrend der Datenaufzeichnung herausziehen -
Datenverlust und Beschadigung des Datentragers sind mdglich!

Alle Werte einer Punktmessung werden in einer Textdatei mit der Benen-
nung ,J2KDV-xx.txt“ gespeichert. Die Ablage der Textdatei erfolgt automa-
tisch im Hauptverzeichnis der SD-Karte.

Alle Werte einer Datenlogger-Aufzeichnung werden in einer csv-Datei mit
der Benennung ,J2KDL-xx.csv“ gespeichert. Aufeinanderfolgende Dateien
werden automatisch von 0...99 durchnummeriert.

Die Daten in der Textdatei und der csv-Datei sind in derselben Struktur
gespeichert. Weiterflihrende Informationen zum Datenformat finden Sie im
Kapitel ,Technische Daten®.

Die Dateien lassen sich mit Hilfe eines Kartenlesegerates auf einen PC

Ubertragen. Beide Dateitypen kdnnen mit MS Excel importiert bzw. gedffnet
werden.

17



1.10. Wi-Fi (WLAN) Schnittstelle (Option)

Wenn das Gerat mit der Option Wi-Fi ausgestattet ist, kann diese Schnitt-
stelle genutzt werden, um die aktuellen Messwerte in der App ,ecomMan-
der® von ecom anzuzeigen.

Folgende Funktionen kénnen in der App genutzt werden:

¢ Live-Anzeige aktueller Messwerte

e Export der gespeicherten Messwerte als *.pdf oder *.csv

¢ Ausldsen der Funktion ,Messwerte drucken“ am Messgerat

¢ Auslosen der Funktion ,Frischluft-Splilung CO-Sensor® am
Messgerat

Inbetriebnahme der Schnittstelle Wi-Fi und weiter-flihrende Informa-
tionen zu zugehdrigen Einstellungen entnehmen Sie dem Kapitel
~Einstellungen®.

1.11. BLE (Bluetooth Low Energy) Schnittstelle

Da das Gerat mit der BLE ausgestattet ist, kann diese Schnittstelle genutzt
werden, um die aktuellen Messwerte in der App ,ecomMander“ von ecom
anzuzeigen.

Folgende Funktionen kdnnen in der App genutzt werden:

¢ Live-Anzeige aktueller Messwerte

e Export der gespeicherten Messwerte als *.pdf oder *.csv

¢ Auslésen der Funktion ,Messwerte drucken“ am Messgerat

¢ Auslosen der Funktion ,Frischluft-Spilung CO-Sensor® am
Messgerat

Inbetriebnahme der Schnittstelle BLE und weiter-fiihrende Informati-
onen zu zugehdrigen Einstellungen enthehmen Sie dem Kapitel ,Ein-
stellungen®.

18



2. Vor der Messung

Stellen Sie vor jeder Messung sicher, dass:
» das Gerat keine sichtbaren Mangel aufweist
» das Messsystem dicht ist (siehe Kapitel Dichtigkeitstest)

2.1. Gerat einschalten

Das Gerat wird mit der Taste <I/0> eingeschaltet.

Nach dem Einschalten des Gerates bzw. vor Beginn einer Messung
den Ladezustand des Akkus prifen. Den Ladezustand des Akkus in
der Statuszeile und / oder im Menu ,Kontrolle“ kontrollieren.

Das Gerat wird mit Ladenetzteil geliefert. Das Gerat kann auch Uber lange-
re Zeit mit dem internen Akku betrieben werden.

Wenn ein Nachladen des Akkus erforderlich ist, gibt das Gerat eine Akku-
warnung aus. Diese erfolgt akustisch und tber eine Meldung im Display.

Die Akkuwarnung wird aktiviert, wenn der Wert ,Akku“ kleiner als 6,5
Vist. Ab 6,0 V ist ein Akku-betrieb nicht mehr méglich. Das Gerat
muss dann Uber das Ladenetzteil weiter betrieben werden.

2.2. Hauptmenu

Nach dem Einschalten des Gerates wird im Display der Startbildschirm
angezeigt und anschliellend das Hauptmenu.

A nal

Rb%aséalda Yset Im Hauptmeni werden bis zu 5 Untermenis
ub.. erlva_ gleichzeitig an- gezeigt. Nicht sichtbare Un-

Datenverarbeitung termeniis kénnen durch Scrollen mit den Pfeil-

Einstellungen tasten angezeigt werden.

Kontrolle

|Diagnosen

19



Menipunkt \ Bedeutung Bemerkung

Abgasanalyse Abgasmessung durchfiihren
Mittelwerte Abgasmessung mit Mittelwertbildung
durchflihren
RuB...Olderivat Ergebnisse der RuBmessung eingeben | Rufmessung starten
(Gerate mit RuBmes-
sung)

Datenverarbeitung | Messungen zuordnen / Daten dbertragen | nur bei eingesteckter
Multi-Media-Karte

Einstellungen Gerateeinstellungen andern
Kontrolle Betriebszustand des Gerates priifen
Diagnosen - Feuerungsautomaten auslesen nur in Verbindung mit
ecom-AK
- delta-T Messung
- Heizungs-Chec
- 4-Pa-Test

2.3. Kalibrierung, Datenbank und Brennstoffauswanhl

Bevor Sie mit den Messprozeduren beginnen kdnnen, fuhrt Sie das Gerat
durch folgende Schritte:

1. automatischer Abgleich der Sensoren (Eichphase)
2. Abfrage: Nutzung der Datenbank
3. Abfrage: Auswahl des Brennstoffes

Wahlen Sie das Untermenu ,Abgasanalyse” und bestatigen Sie mit <En-
ter>. Das Gerat startet die automatische Kalibrierung der Sensoren (Eich-
phase). Diese Kalibrierphase ist nach 60 s abgeschlossen.

Positionieren Sie die Abgassonde erst im Abgasrohr, wenn die Kalib-
rierphase von 60 s abgeschlossen ist!

M&chten Sie Wahrend die Kalibrierphase aktiv ist, wird die
. Abfrage zur Nutzung der der Datenbank an-
Datenverarbeitung gezeigt. Wenn die Messwerte der nachfolgen-
verwenden? den Abgasanalyse einer Anlage bzw. einem
Auswihlen : Kunden zugeordnet werden sollen, dann be-
statigen Sie die Abfrage mit ,Ja“.
m_l — Betatigen Sie dazu Taste <F1>.

20



Far die nun folgenden Schritte siehe Kapitel ,Messprozedur Abgasanalyse:
Datenverarbeitung*

Wenn die Messwerte der nachfolgenden Abgasanalyse keiner Anlage und
keinem Kunden zugeordnet werden sollen, bspw. fur eine schnelle Kon-
trollmessung, dann bestatigen Sie die Abfrage mit ,Nein“.

— Betatigen Sie dazu die Taste <F4>

Wahlen Sie anschlieRend aus, welcher Brennstoff in der Verbrennung ge-
nutzt wird, deren Abgase Sie untersuchen wollen.

Brennstoffart — Um durch die Liste der im Gerat hinterleg-
ten Brennstoffe zu blattern, scrollen Sie mit
Heizdl (B) Pfeiltasten nach oben oder unten.
— Wahlen Sie den passenden Brennstoff aus
CO2max A1l B indem Sie mit der Taste <Enter> bestatigen.
15.4 0.50 0.007
Auswadhlen : [Av ]

Folgende Brennstoffe sind standardmafig im Gerat hinterlegt:

Brennstoff CO2 max Faktor A2 \ Faktor B
Heizol (B) 15,4 0,68 0,007
Erdgas (B) 11,8 0,66 0,009
Stadtgas (B) 11,7 0,63 0,011
Kokereigas (B) 10,2 0,60 0,011
Fliissiggas (B) 14,0 0,63 0,008
Holz (B) 20,3 0,68 0,010
(Holz-)Pellets (B) 20,3 0,68 0,010
(Holz-)Hackschnitzel (B) | 20,3 0,68 0,010

HINWEIS

Messungen nach 1.BImschV durfen nur an Anlagen, die mit den mit
(B) gekennzeichneten Brennstoffen betrieben werden, durchgefihrt
werden.




A

Beschadigung des Gerates

Bei der Verbrennung von Festbrennstoffen (Holz/-Pellets/-
Hackschnitzel) MUSS immer eine von ecom empfohlene Filterein-
richtung eingesetzt werden. (siehe Abbildung)!

Filterplatte Waschflasche Sondenvorfilter

3. Abgasmessung durchfuhren

Wenn die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist und alle vorgelagerten
Abfragen beantwortet wurden, ist das Gerat betriebsbereit.

Folgende Mindestzeiten missen eingehalten werden, um korrekte
Messerwerte zu erhalten:

1 Minute zur Frischluftkalibrierung der Sensoren

2 Minuten fur stabile Messwerte im Gerat

Um korrekte Messergebnisse zu erhalten, ist es wichtig die Sensoren nach
jeder Messung (spatestens nach einer Stunde) neu zu kalibrieren. Um die
Sensoren neu zu kalibrieren, wie folgt vorgehen:
o Gerat ausschalten, Ausschaltphase abwarten

e Gerat einschalten und entsprechend Kapitel ,Vor der Messung® vorge-
hen.
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Im Messmeni werden die aktuellen Messwerte der aktiven Sensoren an-
gezeigt. Zudem stehen verschiedene Messprozeduren zur Auswahl:

Messbildschirm \ Bedeutung Bemerkung

Abgasanalyse 1 Anzeige von 4 wahlbaren Wahlen der Messwerte mit
Messwerten Taste <F4>
Abgasanalyse 2 Anzeige von 4 wahlbaren Wahlen der Messwerte mit
Messwerten Taste <F4>
Abgasanalyse 3 Anzeige von 8 wahlbaren Wahlen der Messwerte mit
Messwerten Taste <F4>
Abgasanalyse 4 VergroRerte Anzeige von 1 Wahlen des Messwertes mit
wahlbaren Messwert Cursortasten <rechts / links>
I\Blllitt%wr?\r/te Anzeige und Durchfilhrung der | Mittelwertbildung tiber 30's
mSc
Messprozedur nach 1.BImSchv Start der Prozedur mit Taste
<Enter>
CO-Messung Anzeige von 4 Messwerten zur | Abgaswegeprifung
Priifung von CO mit 02-Bezug
Ringspaltmessung Anzeige von 3 Messwerten zur | Setzen des Nullpunktes fiir
Prifung des Ringspaltes in den Drucksensor mit Taste
Abagsrohren <F4>
Zug/dp Anzeige des Messwertes wahrend diese Messprozedur
Zu?/dp und Speichern eines | aktiv ist, bleibt die Gaspumpe
Referenzwertes Zug/dp inaktiv
Setzen des Nullpunktes flir
den Drucksensor mit Taste
<F4>
Speichern des Referenzwer-
tes fir Zug/dp mit <Spei-
chern>
V.Strémung Anzeige von 3 Messwer- | Setzen des Nullpunktes fir
ten spezifisch zur Prifung | den Drucksensor mit Taste
dehs Volumenstroms imAbgas- | <F4>
rohr
Eingeben des Querschnitts im
Abgasrohr mit Taste <F1>

Fur eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Messprozeduren
siehe die nachfolgenden Kapitel.
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4. Messprozeduren

4.1. Abgasanalyse

Die Messprozedur zur Abgasanalyse kann fir die meisten Kontrollmessun-
gen verwendet werden, um zu bestimmen, welche Abgasbestandteile,
Temperaturen und Kennzahlen beim gemessenen Verbrennungsprozess
vorliegen. Folgende Messbildschirme stehen flr die Messprozedur Ab-
gasanalyse zur Verfligung:

02
co2

T.Gas

3.2
13.1 %
184 °c
20 °c

'\
®
e

2 %

1%

0 ppm

.5 %

.5 %
Lambda 1.1
T.Gas 184 °C
T.Luft 20 °c
[T eo®en
T.Gas °c

180.

Abgasanalyse

M

CO-Sensor abschalten
Taste <F3>

. Hotkey Taste <F1>

Messbildschirm Abgasanalyse 1 + 2

Messbildschirm Abgasanalyse 3

Messbildschirm Abgasanalyse 4

. Messwerte speichern
und drucken Taste <F2>

.Anzeige Kiihler ein / aus . Hotkey Taste <F4>
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Folgende Funktionen stehen in allen 4 Messbildschirmen zur Verfigung:

Mit <F1> kann aus der Messwertanzeige zu einem zuvor ausgewahlten
Menupunkt oder auf ,Standby“ (siehe Kapitel Einstellungen) geschaltet
werden. Mégliche Meniipunkte sind: RuB... Olderivat, Datenverarbeitung,
Speicher Ansehen, Displaywerte, WLAN, Brennstoffart, Eta (K), Interne,
Einstellungen. Weiterhin kann von jedem beliebigem MenUpunkt mit <F1>
zur Mess- wertanzeige geschaltet werden.

Mit <F2> kann gleichzeitig mit der Zwischenspeicherung ein Ausdruck der
Werte erfolgen.

Mit <F3> kann der CO-Sensor abgeschaltet werden, um den Sensor vor zu
hohen Konzentrationen zu schiitzen. Die automatische Abschaltung erfolgt
bei 2500 ppm oder 4000 ppm (je nach Ausfihrung).

Folgende Funktion steht zusatzlich in den Messbildschirmen 1..3 zur Ver-
figung:

Mit <F4> kann ebenfalls aus der Messwertanzeige zu einem zuvor ausge-
wahlten Menipunkt oder auf ,Standby” (siehe Kapitel Einstellungen) ge-
schaltet werden.

4.1.1 Anpassung der Messbildschirme Abgasanalyse 1..4

Die Position der Messwerte und Berechnungsgrofien (Abgasanalyse)
kann auf den Displayseiten geandert werden.

Um die Position der Messwerte und Berechnungsgrofien in den Messbild-
schirmen 1..3 zu andern, folgendermallen vorgehen:

o mit <Enter>/ ,Displaywerte” / <Enter> Funktion aktivieren
o mit Cursor-Tasten (hoch/runter) Zeile wahlen

o mit Cursor-Tasten (rechts/links) gewtinschte GréRe wahlen
« Vorgang wiederholen, bis Anderung abgeschlossen ist

mit <Enter> Funktion deaktivieren

Der Messwert oder die BerechnungsgréRe in Messbildschirm 4 kann mit
den Cursor-Tasten (rechts/links) eingestellt werden.
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4.1.2 Positionierung der Sonde, Suche des Kernstroms

Die korrekte Positionierung der Sonde im Abgasstrom ist notwendig,
um aussagekraftige Messergebnisse zu erzielen.

Um die Sonde korrekt im Abgasstrom zu positionieren, folgendermalfien
vorgehen:

o Sondenschlauch am Gerat auf den Anschluss ,Anschluss Gas"“ stecken.

o Sonde so im Abgaskanal positionieren, dass das Thermoelement an der
Spitze der Sonde vollstandig von Abgas umstréomt wird.

e Sonde im Kernstrom des Abgaskanals positionieren (Position mit der

héchsten Abgastemperatur).

Trendanzeige fir T.Gas im Messbildschirm beachten.

Solange im Display ein Pfeil nach oben angezeigt wird, steigt die gemes-

sene Temperatur, d.h. die Sondenspitze bewegt sich in Richtung des

Kernstromes.

Erscheint ein Pfeil nach unten im Display, sinkt die gemessene Tempera-

tur, d.h. die Sonden- spitze bewegt sich aus dem Kernstrom heraus.

02 3.2 %

co2 13.1 %

co 0 ppm

Eta 92.5 %
Verluste 7.5 %
Lambda 1.1

T.Gas 184 °cC
T.Luft 20 °C
Abgasanalyse

(o) ®ER)

[

Trendanzeige Abgastemperatur
(Kernstromsuche)

26



4 1.3 Ermitteln von Messwerten

Die Werte fiir CO2, Eta, Verluste, Lambda und den Taupunkt sind berech-
nete GroRen. Diese kdnnen nur berechnet werden, wenn realistische
Messwerte flr die Basisgrofien, wie O2 und die Temperaturen vorhanden
sind. Es muss gewabhrleistet sein, dass:

02 < 20,7 % und T.Gas - T.Luft > 0 °C

sind. Wenn die Abgastemperatur den Taupunkt (zwischen 25 und 65 °C)
unterschreitet, wird ETA mit Kondensationsgewinn berechnet. In der
Messwertanzeige erscheint in diesem Fall ein (K) hinter ETA. Korrekte
Messwerte im Display erhalten Sie erst nach einer Verzégerung fir die Zeit
des Gastransportes und des Aufbaus einer stabilen elektrochemischen
Reaktion an den Sensoren. Die Zeit liegt etwa zwischen 1 bis 1,5 Minuten.
Warten Sie fir Speicherungen, Protokollierungen und Beurteilungen ab, bis
sich die Werte nicht mehr andern. Treten immer noch Schwankungen bei
den Gaswerten um mehr als 2 ppm auf, so kann die Ursache ein instabiles
Zugverhalten im Abgaskanal sein.

02 3.2 %
Cco2 13.1 %
co 0 ppm
Eta 92.5 %
Verluste 7.5 %
Lambda 1.1
T.Gas 184 °c
T.Luft 20 °C

Abgasanalyse

raE meD

Messung ist zwischengespeichert

Sind die Messwerte stabil und die Ergebnisse protokolierbar, so betatigen
Sie die Taste <speichern>, um die Werte in den Zwischenspeicher zu Uber-
tragen.

Sie werden dort fir einen spateren Protokollausdruck und ggf. fir eine
endgultige Datensatzspeicherung abgelegt.

Die gespeicherten Werte der Messprozedur Abgasanalyse werden
durch die Werte der Messprozedur (BImSchV-)Mittelwertmessung
Uberschrieben.
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4.1.4 Drucken von Messwerten

Es gibt zwei Vorgehensweisen zum Drucken von Messwerten:

1. Drucken der zuletzt zwischengespeicherten Messwerte

Um die im vorherigen Schritt zwischenspeicherten Messwerte auszudru-
cken, betatigen Sie die Taste <Drucken>. Der komplette Inhalt des Zwi-

schenspeichers wird gedruckt.

2. Drucken der aktuell im Display angezeigten Messwerte inklusive Zwi-
schenspeicherung

Um die aktuell im Display dargestellten Messwerte zu ausdrucken, betati-
gen Sie die Taste

<F2>. Gleichzeitig mit dem Drucken werden die Messwerte zwischenge-
speichert und Uber- schreiben bereits vorhandene zwischengespeicherte
Messwerte.

Verwenden Sie die Variante ,Drucken der aktuell im Display ange-
zeigten Messwerte®, um den Zeitpunkt optimaler Messergebnisse
abzupassen und diese umgehend zu drucken.

4.1.5 CO-Uberlast-Schutz

Der CO-Sensor ist systemseitig vor Uberlastung geschitzt. Wenn der
Grenzwert von 2500 ppm oder 4000 ppm (je nach Ausflihrung) am CO-
Sensor Uberschritten wird, dann wird die interne zusatzliche Frischluft-
Spllpumpe eingeschaltet, die dem CO-Sensor Frischluft zufihrt.

Ist der CO-Uberlast-Schutz aktiv, blinkt die Anzeige CO in der Statusleiste

des Messbildschirms und die Status-LED <Info> wechselt von ,grin“ auf
L»rote.
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A

Beschadigung des CO-Sensors

Wenn die Offnung zur Zufuhr von Frischluft fir den CO-Sensor ver-
schlossen ist, kann dieser bei Uberlast nicht mit Frischluft gespiilt
werden und beschadigt bzw. zerstort werden.

€COM EN3
Abgasanalysegerit

Geréte-Nr.:

ol

Frischluftoffnung

Wenn der CO-Sensor ausreichend mit Frischluft gespult wurde (X hinter
CO verschwindet) und die Messwerte wieder im zugelassenen Bereich
liegen, dann wird die Frischluft-Spllpumpe ausgeschaltet.

Die Anzeige CO in der Statusleiste des Messbildschirms blinkt nicht mehr
und die Status-LED <Info> wechselt von ,rot* auf ,grin®.

Uber die Option ,CO-Automatik* kann eingestellt werden, ob die Abschal-
tung der Frischluft-Spulpumpe nach ausreichender Spllung des CO-
Sensors:

o automatisch erfolgt
o manuell ausgeldst werden muss

Um die Option CO-Automatik zu deaktivieren, die entsprechende Option im
Menu Einstellungen \ Interne \ CO-Automatik mit ,Nein“ ausschalten. Um
die Frischluft-Spllpumpe bei deaktivierter CO-Automatik abzuschalten, die
Taste <F3> betatigen.
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4.2 BImSch-Mittelwertmessung

Feuerstatten mit stark schwankenden Abgaswerten, wie z.B. atmosphéri-
sche Gasfeuerstatten, lassen sich durch eine Messung nur unzureichend
beurteilen. Um auch in diesen Fallen eine gute Genauigkeit zu erreichen,
wird eine Mittelwertmessung tber 30 Sekunden durchgefihrt.

Nachdem der Kernstrom (Punkt mit der hdchsten Abgastemperatur) gefun-
den wurde, kann durch Betatigen der <Enter> -Taste mit der Messung der
Mittelwerte begonnen werden.

Nach 30 Sekunden wird die Messung automatisch beendet und gemittelten
Messwerte automatisch zwischengespeichert.

Mittelwerte Mittelwerte
02 3.2 % 02 3.2 %
Cco2 13.1 % Cco2 13.1 %
co 0 ppm co 0 ppm
T.Gas 184 °C T.Gas 184 °C
T.Luft 20 °C T.Luft 20 °C
Verluste 7.5 % Verluste 7.5 %
Messung starten Léschen [F1]
BImSchV m BImSchV =
) EllaG)

Messung ist zwischengespeichert

Vorher zwischengespeicherten Messwerte (Abgasanalyse) werden
durch die BImSch-Mittelwertmessung uberschrieben.

Folgende zusétzliche Funktionen sind dem Kapitel Messprozedur Ab-
gasanalyse zu enthehmen:

 Positionierung der Sonde

e Drucken der Messwerte
o CO-Uberlast-Schutz
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4.3 CO-Messung

Fir die sicherheitstechnische Uberpriifung von Gasfeuerstatten kommt die
oft auch als CO-Messung bezeichnete Abgaswegeuberprifung zur Anwen-
dung. Hinter der Strdmungssicherung im Abgaskanal wird der CO-Gehalt
gemessen und auf einen unverdinnten Wert (Rest-Sauerstoffgehalt im
Abgas = 0 %) umgerechnet. Da das Abgasverhalten hinter der Strémungs-
sicherung durch das Einstrdmen von Sekundarluft nicht mehr homogen ist
und die Kernstrommessung mit Fehlern behaftet sein kann, erfolgt hierbei
eine Analyse des Abgases Uber den gesamten Abgasrohr-Querschnitt. Als
Probenentnahmesonde wird eine Mehrlochsonde verwendet (optionales
Zubehor).

Der in der Zeile CO 0 % angezeigte, berechnete Wert entspricht dem ge-
messenen CO-Gehalt unter der angenommenen Voraussetzung, dass der
Sauerstoffgehalt im gleichen Abgasvolumen 0 % betragen wiirde. Es ist
also der unverdinnte CO-Gehalt im Abgas. Ist die Werteanzeige stabil,
betatigen Sie die Taste <speichern> und das Ergebnis wird im Zwischen-
speicher abgelegt. Soll gleichzeitig mit der Zwischenspeicherung ein Aus-
druck der Werte erfolgen, betatigen Sie die Taste <F2> (der komplette
Inhalt des Zwischenspeichers wird gedruckt).

02 17.5 % An Feuerungsanlagen fir feste Brennstoffe
co 0% 738 ppm muss im Rahmen der 1. BImSchV eine Mittel-
co 123 ppn wertmessung uber 15 Minuten (Abtastung = 1
Lambda 7.00 Sekunde) zur  Ermittlung der  CO-

Konzentration durchgefiihrt werden (siehe Ka-
pitel: Messprozedur Mittelwert).

CO-Messung

o[ @

Messung ist zwischengespeichert

4.4 O2-Ringspaltmessung

Diese Messung wird bei raumluftunabhangigen Geraten wie zum Beispiel
Brennwertfeuerstatten durchgefuhrt. Es wird ermittelt, ob Abgase in die
Verbrennungsluft gelangen (O2-Gehalt wird kleiner / CO-Gehalt kann vor-
handen sein) und somit die Verbrennungsqualitat beeintrachtigen. Fur die
Ringspaltmessung sollte eine Ringspalt-Mehrlochsonde (optionales Zube-
hor) verwendet werden.
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Ringspaltmessung Die Druckverhaltnisse im Ringspalt konnen
ebenfalls ermittelt werden. Ist die Werteanzei-

02 19.5 % ge stabil, betatigen Sie die Taste <speichern>
co 3 ppm und das Ergebnis wird im Zwischenspeicher
Zug 0.01 npa abgelegt. Soll gleichzeitig mit der Zwischen-

— speicherung ein Ausdruck der Werte erfolgen,

E‘E[ﬁ] betatigen Sie die Taste <F2> (der komplette
Inhalt des Zwischenspeichers wird gedruckt).

Messung ist zwischengespeichert

4.5 Zugmessung

Bereits in der Abgasanalyse konnen Sie eine Trendanzeige fiir die Zugver-
haltnisse im Abgaskanal angezeigt bekommen. Der Wert fir den Kaminzug
wird mit der Taste <speichern> nicht mit abgespeichert, da der Differenz-
drucksensor aufgrund seiner Empfindlichkeit leicht zur Drift neigt. Es ist fur
eine exakte Messung daher ratsam, diesen Sensor unmittelbar vor der
Protokollierung des Messwertes neu zu kalibrieren.

Zug/dP Im Display erscheinen der aktuelle Wert sowie
der Hinweis, den Nullpunkt des Sensors neu
zug/dP  —-0.12 nea zu setzen. Trennen Sie dazu kurz den Zug-

schlauch am Gerét und driicken Sie die Taste
<F4>. Der Sensor ist damit neu kalibriert. Ste-
cken Sie nun den Zugschlauch wieder auf.

Gespeicherter Wert:
-0.12 hPa

Im Display erhalten Sie den exakten Messwert, den Sie nun mit der Taste
<speichern> ebenfalls abspeichern und zu den bereits vorhandenen Er-
gebnissen in den Zwischenspeicher hinzufligen. Der gespeicherte Wert
wird im Display angezeigt. Mit der Taste <ESC> verlassen Sie die Zug-
messung.
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4.6 Stromungsmessung (Option)

Diese Messung kann mit einem Staurohr durchgefiihrt werden. Hierzu
muss zunachst der Pitot-Faktor des Staurohrs eingegeben werden (,Ein-
stellungen® / ,Interne” / ,Pitot-Faktor®). Nach Anschluss des Staurohrs ans
Gerat, kann der Nullpunkt des Sensors mit <F4> neu gesetzt werden. Nach
Betatigen von <F1> kann der Querschnitt des Strdmungskanals zur Be-
rechnung des Volumenstroms eingegeben werden.

Nachdem das Staurohr im Strémungskanal positioniert wurde, erfolgt die
Anzeige der Geschwindigkeit (m/s) und des Volumenstroms (Nm3/h). Ist
die Werteanzeige stabil, betatigen Sie die Taste <speichern> und das Er-
gebnis wird im Zwischenspeicher abgelegt. Soll gleichzeitig mit der Zwi-
schenspeicherung ein Ausdruck der Werte erfolgen, betatigen Sie die Tas-
te <F2> (der komplette Inhalt des Zwischenspeichers wird gedruckt).

V. StrOmung

7 V.Gas 0 . 3 m/sek
@ 6 g M.Gas 44 Nm3/h
)N Aol C ATS 0.1 ra

dp

Abgasanalyse

el | oD

AnschlUsse Staurohr Messung ist zwischengespeichert

4.7 RuR..Olderivat

Im Untermenii ,Ruf...Olderivat‘ kénnen die Messergebnisse fiir Kessel-
temperatur, RuBzahl und Olderivat eingegeben werden. Wahlen Sie die
Zeile ,Kesseltemp.” im Display an und aktivieren Sie die Eingabe mit <En-
ter>. Der Eintrag fUr die Kesseltemperatur kann mit Hilfe der Geratetastatur
erfolgen. Nach betatigen der Taste <Enter> wird die Eingabe in den Daten-
satz der Messung Ubernommen.

RuB..Olderivat RuB..Olderivat
Kesseltemp. : 66°C Kesseltemp. : 66°C
1.RuBmessung : -.- 1.Rufmessung : 1.0
2 .RuBmessung : -.- 2.RuBmessung : 0.5
3.RuBmessung : -.- 3.RuBmessung : 1.5
Olderivat - Olderivat : NEIN
Auswihlen: Auswihlen:
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Um die automatische Rumessung durchfiihren zu kénnen, muss als
Brennstoff Heiz6l gewahlt werden!

4.7.1 RulBmessung

Es wird empfohlen, die RuBmessung beheizt durchzufihren, damit das
Filterpapier durch das sich bildende Kondensat nicht feucht wird. Dabei
wird die Haltevorrichtung des Filterpapiers an der Sonde auf ca. 70 °C
aufgeheizt. Schalten Sie die Sondenheizung der Probenentnahmesonde
ein. Wahlen Sie dazu ,Einstellungen / Interne / Sondenheizung / <F 1>

Legen Sie nun ein Ruffilter-Blattchen in die Haltevorrichtung der Sonde
ein. Wahlen Sie die Zeile ,1.Russmessung®. Starten Sie die Rullmessung
mit der Taste <Enter>. Im Display wird das noch anzusaugende Volumen
angezeigt und die Pumpe beginnt mit der Probenentnahme. Werden die
RuBmessungen mit einer Handpumpe durchgefiihrt, kann der Ansaugvor-
gang mit <F4> unterbrochen werden (Eingabe Ergebnis kann sofort erfol-

gen).

Nachdem 1,63 Liter angesaugt wurden, werden Sie zur Eingabe des
Grauwertes aufgefordert. Nehmen Sie das Filterpapier aus der Halterung
und vergleichen Sie den Grauwert mit der Skala. Geben Sie das Ergebnis
mit Hilfe der Zifferntasten ein und betatigen Sie die Taste <Enter>. Wieder-
holen Sie den Vorgang, bis alle drei RuBmessungen erfolgt sind. Der Mit-
telwert wird berechnet und das Ergebnis automatisch gespeichert.
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4.7 .1 Olderivat

Das Ergebnis der Olderivat- Priifung wird folgendermaflen im Gerét
dokumentiert:

« Cursor auf Zeile ,Olderivat® stellen )
o mit Taste <Enter> auswahlen, ob Olderivat visuell festgestellt wurde
(,Nein®, ,Ja“ oder ,- - -,)

Sind alle nétigen Eingaben erfolgt kann Uber die Taste <ESC> das Menu
wieder verlassen werden. Die Messung ist nun komplett.

4.8 Messprozedur Abgasanalyse: Datenverarbeitung

Um bereits auf SD-Karte gespeicherte Anlagen bzw. Kunden aufzurufen
oder neu anzulegen, stehen folgende Mdglichkeiten zur Verfligung:

4.8.1 Neuanlage

(wird bei der erstmaligen Nutzung einer SD-Karte automatisch gewahlt)
Soll eine Anlage im Gerat neu aufgenommen werden, kann zun&chst die
Zuweisung einer Ziffer erfolgen. Wahlen Sie ,Neuanlage“ und bestatigen
Sie mit <Enter>. Geben Sie eine beliebige Nummer (max. 16 Ziffern) mit
der Softwaretastatur ein:

e mit den Cursortasten <hoch/runter/rechts/links> Zeichen auswahlen
(gewahltes Zeichen ist schwarz hinterlegt)

e mit der Taste <Enter> Zeichen Uibernehmen (mit der Taste <F2> kann
das letzte Zeichen geldscht werden)

¢ VVorgang wiederholen, bis gewtinschte Nummer vollstandig ist

35



Auswahl Uber: Beispieleingabe: ,25.09.2017

Suchbegriff

Speicherplatz Tipp: Es empfiehlt sich eine Eingabe mit
Datumsbezug, um den Datensatz spéter

Neuanlage durch die Suchfunktion wiederzufinden.

Abbruch mit:

Nach Bestatigung mit der Taste <F1> besteht die Mdglichkeit Uber die
Softwaretastatur einen Text (max. 6 Zeilen mit 20 Zeichen) einzugeben,
der im Ausdruck erscheint und zur Datenverarbeitung genutzt werden
kann. Gehen Sie wie folgt vor:

Textzeile 1 mit den Cursortasten <hoch/runter> wahlen und mit <Enter>
bestatigen

mit der Taste <F3> Tastatur auswahlen (4 Tastaturen stehen zur Verfu-
gung)

mit den Cursortasten <hoch/runter/rechts/links> Zeichen auswahlen (ge-
wahltes Zeichen ist schwarz hinterlegt)

mit der Taste <Enter> Zeichen Ubernehmen

(mit der Taste <F2> kann das letzte Zeichen geldscht werden)

Vorgang wiederholen, bis gewlinschte Bezeichnung vollstandig ist

soll ein Zeichen korrigiert werden, muss wie folgt vorgegangen werden:
mit der Taste <F4> die Zeichenauswahl unterbrechen

mit den Cursortasten <rechts/links> zu korrigierendes Zeichen wahlen

mit der Taste <F4> die Zeichenauswahl aktivieren und Zeichen korrigie-
ren

mit Taste <F1> zur Zeilenauswahl zuriickkehren und nachste Zeile zur
Bearbeitung aufrufen

Die Eingabe wird mit <ESC> beendet und der nachste freie Speicherplatz
wird aktiviert so dass man mit <ESC> zur Abgasmessung Ubergehen kann.
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4.8.2 Speicherplatz

Sollen bereits im Gerat gespeicherte Anlagen bzw. Kunden gesucht
werden, kann die Auswahl Uber den Menlpunkt Speicherplatz erfolgen.

Wahlen Sie ,Speicherplatz® und bestatigen Sie mit <Enter>. Geben Sie
eine beliebige Speicherplatznummer ein.

Auswahl (ber: Nummer eingeben
Suchbegriff 3
Speicherplatz

Neuanlage Bitte benutzen Sie
Abbruch mit: die Zifferntasten!

Beispieleingabe: ,3" fiir
Speicherplatz 3

Nach erfolgter Eingabe <Enter> driicken, um den Speicherplatz aufzurufen.
Mit den Cursor- tasten <hoch/runter> koénnen weitere Speicherplatze
durchgesehen werden.

Mit Taste <F1> wird zum ersten Speicherplatz gesprungen. Mit Taste <F2>
wird zum letzten Speicherplatz gesprungen.

Mit Taste <F4> kann der Speicherinhalt des aktuell dargestellten Speicher-
platzes geléscht werden.

Mit Taste <Enter> wird der aktuell dargestellte Speicherplatz ausgewahlt

und nachfolgende Messungen werden unter diesem Speicherplatz gespei-
chert

Mit Taste <ESC> kann die Abgasmessung gestartet werden.
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4.8.3 Suchbegriff

Wenn die Anlagenkennung bekannt ist, kann mit Hilfe einer Suchmaschine
eine bereits gespeicherte Anlage wiedergefunden werden. Wahlen Sie
~Suchbegriff‘ und bestatigen Sie mit <Enter>. Geben Sie mindestens 3
zusammenhangende  Zeichen der  Anlagenkennung mit  der
Softwaretastatur ein.

Nach erfolgter Eingabe <F1> driicken, um die Suche zu starten. Alle
Ubereinstimmungen mit der eingegebenen Zeichenfolge werden
herausgesucht. Die Auswahl kann mit Hilfe der Pfeil- tasten durchgeblattert
werden.

Speicherplatz 1 Beispieleingabe: ,25.09" fiir Anla-
genkennung 25.09.2017

Taste <F1> springt zum Anfang der Auswahl

25.09.2017 =
w0 50 Taste <F2> springt zum Ende der Auswahl
st der gewunschte Datensatz gefunden, wird er mit der <Enter>-Taste

ausgewabhlt. Die vorangegangene Messung zu dieser Anlage kann mit <En-
ter>/ ,Speicher Ansehen”/ <Enter> angesehen werden.

Auf 5 Bildschirmseiten, die mit den Cursor-Tasten nacheinander aufgerufen
werden kdnnen, sind alle gespeicherten Mess- und Berechnungsgrofien
abrufbar.

i 2 3.2

Speicherplatz 1 oz, 22 o2 17.5 s
co 0 ppm
Eta 92.5 % CO 0% 738 Ppm
Verluste 7.5 % co 123 ppm
Lambda 1.1
T.Gas 184 °C Lambda 7. 00
T.Luft 20 °c

25.09.2014

12:15 25.09.17 | pbgasanalyse 12:15 25.09.17
peicherplatz 1

Ringspaltmessung RuB..Olderivat delta-T Messung

CO-Messung T2:15 25.09.17
peicherplatz 1

Kesseltemp. : 65°C
02 19.5 - 1.RuBmessung : 0.5 1 70.4 °c
co 3 ppm 2.RuBmessung : 0.3 T2 56.3 °c
Zug 0.01 nea 3.RuBmessung : 0.7 dr 14.1 ¢
Olderivat : NEIN
Ringspaltnessung 12715 25.00.17| OB .0lderivat 12715 25.00.17| [pelta-T Messung 12715 25.00.17
kpeicherplatz 1 bpeicherplatz 1 speicherplatz 1
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Mit <ESC> kann die vorangegangene Messung verlassen werden und die
Aufnahme der aktuellen Messwerte kann beginnen.

5. Messprozedur Mittelwert

5.1 Mittelwerte

Mit der Mittelwertmessung koénnen Uber einen einstellbaren Zeitraum Mes-
sungen durchgefiihrt und deren Mittelwerte gebildet werden. Sollen die
einzelnen Messwerte oder das gemittelte Ergebnis gespeichert werden,
muss wie in Kapitel 4.9. beschrieben ein Speicherplatz ausgesucht werden.
Wird die Funktion ,Speichern® aktiviert (Ist eingeschaltet) werden ausge-
hend vom gewahlten Speicherplatz alle Messungen, die zur Mittelwertbil-
dung dienen, fortlaufend auf die nachsten Speicherplatze geschrieben. Ist
die Funktion ,Speichern® nicht aktiviert (Ist ausgeschaltet) kann das Ergeb-
nis der Mittelwertmessung uber <Print> / ,Speichern -> M auf der MMC-
Karte gespeichert.

Nach durchlaufener Frischluftkalibrierung kann der Menupunkt ,Mittelwerte®
gewahlt werden. Bevor die Mittelwertmessung gestartet werden kann, soll-
ten die Einstellungen von ,Messzeit, ,Abtastung®, ,Drucker® und ,Spei-
chern® kontrolliert oder ggf. geandert werden. Es bedeuten:

o Messzeit = Zeitraum Uber den die Mittelwerte gebildet werden

o Abtastung = Abstand der Messungen die zur Mittelwertberechnung die-
nen

e Drucker = Protokollierung von Messungen die zur Mittelwertberechnung
dienen

o Speichern = Alle Messungen die zur Mittelwertberechnung dienen wer-
den gespeichert

Abgasanalyse Mittelwerte
Mittelwerte 44 .BImSchv
- 5 Messung starten
RuB..Olderivat Messzeit
H Abtastung
D_atenvera rbeitung Poaeen
Einstellungen Speichern
Kontrolle Auswidhlen: (A ]
; I
\Diagnosen !

.Messzeit* und ,Abtastung“ lassen sich wie folgt einstellen:
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e MenUpunkt wahlen und mit <Enter> bestatigen
e mit den Ziffertasten gewilinschte Zeit eingeben:
0 0.01 = 1sek = Minimalwert
0 59.59 = 59 min : 59 Sek. = Maximalwert
e mit <Enter> bestatigen

Die Einstellungen fur ,Drucker” lassen sich wie folgt andern:
e Menupunkt wahlen und mit <Enter> bestatigen

e mit den Cursortasten gewlnschte Einstellung wahlen

e mit <Enter> bestatigen

Die Einstellung fur ,Speichern® Iasst sich wie folgt &ndern:
e MenuUpunkt wahlen und mit <Enter> bestéatigen

e mit <F1> Speicherfunktion aktivieren oder

e mit <F4> Speicherfunktion deaktivieren

Mit ,Messung starten“ / <Enter> beginnt die Ermittlung der Messwerte. Im
Display wer- den die aktuellen Mittelwerte (werden mit neuen Messwerten

aktualisiert) dargestellt.

Mittelwerte

15:35m1n@ den (Taste <Print>).
5.2 44 BImSchV

Mit den Cursortasten <rechts/links> kann

%, oz durch die Messwerte gescrollt werden. Mit

co 0 ppm <F2> kann die Messung unterbrochen (Pause)
92.5 .

erluste ie s und mit <F4> abgebrochen werden.

Lambda 1.1

T.Gas 184 °c . i .

T.Luft 20 °c Nach Ablauf der Messzeit kann ein Ergebnis-

protokoll mit allen Mittelwerten gedruckt wer-

Mit der Messroutine zur 44.BImSchV kann (ber einen Zeitraum von 3 Mi-
nuten eine Mittelwertmessung durchgefiihrt und protokolliert wer-den. Star-
ten Sie die Messung mit <44.BImSchV> / <Enter>. Nach Ablauf der vorge-
schriebenen Messzeit von 3 Minuten wird das Ergebnis angezeigt und

kann mit <Print> ausgedruckt werden.
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6. Messprozedur Diagnose

6.1 Storungsdiagnose

Das ecom-EN3 ist in der Lage Informationen, die vom ecom-AK
(Auslesekopf fir digitale Feuerungsautomaten) lber Kabel bereitgestellt
werden, zu empfangen und zu verarbeiten.

— Um die Stérungsdiagnose mit dem ecom-AK zu nutzen, wahlen Sie aus
dem Hauptmeni das Untermeni ,Stérungsdiagnose” und bestatigen mit
<Enter>.

Das ecom-EN3 versucht mit dem ecom-AK Verbindung aufzunehmen
(Meldung: ,Suche lauft®)

Wenn die Verbindung zwischen ecom-EN3 und ecom-AK aktiv ist, werden
alle Informationen, die das ecom-AK bei der Diagnose aufzeichnet im
Display des ecom-EN3 grafisch dargestellt. Der Betriebszustand des
Feuerungsautomaten, an dem das ecom-AK angeschlossen ist, kann
aufgezeichnet werden (max. 120 sek). Durch Betatigung der Taste <Enter>
kann eine neue Aufzeichnung gestartet werden (Reset).

ecom-AK ecom-EN3
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b DKO 972/ 22 |

I/0 : AUS
DL 1 AUS

o T~

.Modellbezeichnung .ZUndung ist aktiv .Motor lauft .

.C")Ivorwérmer/ Luftdruck- .Betriebsspannung . Flammensignal ist
wachter hat geschaltet

. Flammensignal min. .Flammen wird erkannt .Ventil 2 hat geschaltet

.Ventil 1 hat geschaltet

.Aufzeichnung des Betriebszu-

standes (max. 120 Sekunden)

Bezeichnungen bei Aufzeichnung des Betriebszustands (max. 120 sek):

1/0 = Dauerphase
ZT = Ziindung
Fla = Flamme erkannt

Aktuelle Storung

Kein Fehler !

@

Inbetriebsetzungs Zahl. 677
Servicezédhler Ist 142

Weitere Seiten:
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GM = Geblasemotor HZ = Olvorwarmer
BV1 = Ventil 1. Stufe BV2 = Ventil 2. Stufe
Sté = Stérung

Mit Cursor-Tasten (hoch/runter) las-
sen sich weitere Informationen des
Feuerungsautomaten abrufen. Auf
der 2. Displayseite werden der aktu-
elle Fehler und die Anzahl der Bren-
nerstarts dargestellt.



[ Stoérungshistorie

fFremdlicht in der
Vorspiilphase

Nach:
Stat :

001 12 sek

225 V

2.2 pA
Total :
Fremdlicht
Sicherheitszeit
Flammenabriss
FT/LW
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o abhangig).
17
0

Auswihlen: [A¥ {3

Zeiten

Sicherheitszeit (TSA)
Verzbgerungszeit BV2
Vorziindzeit
Nachziindzeit

Verz. Fremdlicht Uberw.

Reserve TSA (Ist)

Fremdlicht Uberwachung 5.0 sek

4.9 sek
40.0 sek
17.0 sek
20.0 sek
11.5 sek

abhangig).

4.1 sek

Auswihlen:

i Aktueller Fehler

Fehlerstatistik
(Anzahl Fehler)

Anzahl der Brennerstarts
insgesamt bzw. seit
Riickstellung des
Feuerungsautomaten

. Steuerzeiten des

Feuerungsautomaten

6.2 delta-T Messung

Auf der 3. Displayseite werden An-
gaben zur Stérungshistorie aufgelis-
tet (Art und Umfang der Informatio-
nen sind vom Feuerungsautomaten

Auf der 4. Displayseite werden An-
gaben zu den Steuerzeiten aufgelis-
tet (Art und Umfang der Informatio-
nen sind vom Feuerungsautomaten

letzten 2 Fehler (Satronic)
letzten 5 Fehler (Siemens)
(Wechsel zwischen den
Fehlern durch Cursortasten)

Mit dem ecom-EN3 kann eine Differenztemperatur Messung durchgefihrt
werden. Flr die Messung an Rohrleitungen (z.B. Vor- und Ricklauf an
Heizungsanlagen) werden spezielle Anlegetemperaturfuhler bendtigt, die
bei lhrer zustidndigen ecom Werksvertretung bestellt werden kdnnen.
Wahlen Sie aus dem Hauptmenupunkt ,Diagnosen® das Untermenu ,delta-
T Messung® und bestatigen mit <Enter>.

delta T Messung

70.4 ¢
56.3 c
14.1 °c

T1
T2

dT

o e (=] ]

Das Gerat zeigt die Temperatur T1 (Fuhler an
Anschluss ,Gastemperatur®), die Temperatur
T2 (Fahler an Anschluss ,Lufttemperatur®) und
die Differenz aus beiden Temperaturen (T1-
T2) an. Mit der Taste <speichern> kann das
Messergebnis zwischengespeichert werden.
Anschliefend besteht die Moglichkeit das
Messergebnis auszudrucken (Taste <Print>).

Messung ist zwischengespeichert
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6.3 Heizungs-Check (Option)

Der Heizungs-Check ist ein einfaches, aussagekraftiges Verfahren, um die
gesamte Heizungsanlage (Warmeerzeugung, -verteilung und -Ubergabe)
energetisch zu beurteilen. Die einzelnen Anlagenkomponenten werden
dabei vom Heizungsfachmann durch die Kombination von Messungen und
visueller Beurteilung begutachtet und im Hinblick auf ihre energetische
Qualitdt mit Malus-Punkten bewertet. Maximal kénnen 100 Punkte
vergeben werden. Je hdher die Punktezahl, desto mehr weicht der aktuelle
Zustand vom winschenswerten energetischen Sollzustand ab, und desto
hoher ist das Energieeinsparpotenzial, wenn Modernisierungsmalinahmen
durchgefiihrt werden. Das ecom-EN3 kann mit Hilfe von Spezialsonden zur
Messung von Abgasverlust, Ventilationsverlust und Oberflachenverlust
genutzt werden. Wahlen Sie aus dem Hauptmenipunkt ,Diagnosen” das
Untermeni ,Heizungs-Check® und bestatigen mit <Enter>.

Heizungs-Check

Abgasverluste
Oberflachenverlust
Ventilationsverlust
Ergebnisse
Loschen

Auswidhlen: [~V V]

02 3.2 %
Cco2 13.1 &
co 0 ppm
Eta 92.5 %
Verluste 7.5 %
Lambda 1.1
T.Gas 184 °c
T.Luft 20 °c

Abgasanalyse

o= rmeED

Die Messung des Abgasverlustes wird nach
Aufruf des Menupunktes mit der Abgassonde
des Gerats im Kernstrom des Abgases durch-
gefiihrt (siehe Kapitel 8.1.). Nach Speicherung
der Messung durch die Taste <speichern>
(Ordnersymbol) steht die Umrechnung des
Messwertes in Maluspunkte unter dem Meni-
punkt ,Ergebnisse” zur Verfigung.

Die Messung des Oberflachenverlustes wird
mit einem Temperaturfuhler fir Oberflachen
durch- gefuhrt. Es wird die Temperaturdiffe-
renz zwischen den Kesseloberflachen und der
Raumtemperatur (Lufttemperaturflihler) be-
stimmt und der prozentuale Verlust berechnet.

Nach Aufruf des Menupunktes muss die Kesselleistung eingegeben wer-
den. Zur Vereinfachung der Messungen kdnnen hier auch Breite, Tiefe und
Hohe des Kessels eingegeben werden (Malde werden zur Flachenberech-
nung gespeichert). Gehen Sie bitte wie folgt vor:

¢ jeweiliges Eingabefenster mit <Enter> 6ffnen

e Werte mit den Ziffertasten eingeben

¢ Eingabe mit <Enter> bestatigen oder:

o Werte mit Hilfe der Cursortasten <rechts/links> einstellen
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Oberflachenverlust

P.Kessel 24.5 kW
Breite 1.20m
Hohe 1.20 m &:‘

Tiefe 1.20m

Andern: Oberflachentemperaturfihler
Start +@

Werden die Kesselabmessungen nicht eingegeben, muss mit <F1> (Start)
zur Messwertaufnahme geschaltet werden. Hier missen dann fir alle Fla-
chen jeweils die Abmessungen ein- gegeben werden.

Mit der Aufnahme von Messwerten kann nach Betatigung der Taste <F3>
(Start + ->) begonnen werden. Gehen Sie wie folgt vor:

e zu messende Flache mit <F1> oder <F2> auswahlen

¢ Oberflachenfihler positionieren

e Temperaturdifferenz mit Taste <speichern> libernehmen - pro Teilflache
kénnen bis zu 9 Messwerte ermittelt werden, die automatisch gemittelt
werden

¢ ggf. Messungen mit <F4> [6schen

¢ Vorgang fir jede Teilflache wiederholen

Oberflachenverlust Oberfléchenverlust
Br. -—= m Br. 1.20 m
-0- H6. --- m -1-  Es. 1.20m
A -—= m2 A 1.44 m2
T.0. --- °C T.0. 40.5 °C
T.R. -—— °C T.R. 21.5 °C
[/ T.0. 21.5 °C [/ T.0. 42.5 °C
T.R. 21.5 °C T.R. 21.5 °C
|

Sind alle Teilflachentemperaturen ermittelt, kann das Menid mit <ESC>
verlassen werden. Der Oberflachenverlust wird automatisch berechnet. Die
Umrechnung des Messwertes in Malus- punkte steht unter dem Menupunkt
-Ergebnisse* zur Verfliigung.

Die Messung des Ventilationsverlustes wird mit einer Strdmungssonde 30
Sek. nach Brennerschluss durchgefihrt.

= e ~ p——

Strémungssonde
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Die Messung kann frihestens 5 min. nach Einschalten des Gerates durch-
gefuhrt werden, da der Drucksensor diese Zeit zur Stabilisierung bendtigt.
Nach Aufruf des Menupunktes mussen Luftdruck, AulRentemperatur, Kes-
selleistung und Abgasrohrdurchmesser eingegeben werden. Gehen Sie
bitte wie folgt vor:

e jeweiliges Eingabefenster mit <Enter> 6ffnen

o Werte mit den Ziffertasten eingeben

e Eingabe mit <Enter> bestatigen oder:

¢ Werte mit Hilfe der Cursortasten <rechts/links> einstellen

Mit der Messung kann nach Betatigung der Taste <F1> (Start) begonnen
werden. Gehen Sie wie folgt vor:

e Schlauche der Strémungssonde abziehen
¢ Nullen des Drucksensors abwarten
e Schlauche der Strémungssonde wieder anschlieen

¢ Stromungssonde im Abgasrohr positionieren (Markierung fiir Strémungs-
richtung beachten)

e Brenner ausschalten und gleichzeitig <F1> betatigen oder:

e mit <F2> Timer (5 Sek.) auslésen und Brenner bei Piepton ausschalten

e nach Ablauf von 30 Sek. steht das Messergebnis mit Umrechnung in
Maluspunkte zur Verfligung

Eine Ubersicht der Messungen kann unter ,Ergebnisse“ eingesehen und
ausgedruckt (Taste <print>) werden.

Heizungs-Check Heizungs-Check
Abgasverluste V Abgas. V. 2.9 %
Oberflachenverlust Punkte 2.6
Ventilationsverlust Oberfl. V. 2.29 %
Ergebnisse Punkte 3.4
Loschen Ventil. V. 3.11 %

Punkte 3.0
Auswihlen: [AV ] Abbruch mit:

Weiterhin kénnen die Ergebnisse Uber die USB-Schnittstelle (Einstellung:
9600 Baud / Protokoll: Erweitert) zur Heizungs-Check-Software der Firma
Hottgenroth Ubertragen werden.
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6.4 4Pa Messung (Option)

Ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhdngiger Feuerstatte und
Ablufteinrichtung kann zu geféhrlichem Unterdruck fuhren. Mit dem ecom-
EN3 ist es mdglich, den Unterdruckgrenzwert von 4 Pa (8 Pa) zu
kontrollieren und den zeitlichen Unterdruckverlauf in einem Diagramm
auszudrucken. Die Messung kann friihestens 5 min. nach Einschalten des
Gerates durchgefiihrt werden, da der Drucksensor diese Zeit zur
Stabilisierung bendtigt. Nach Aufruf des Menipunktes wird die Messung
wie folgt durchgefiihrt:

¢ Kapillarschlauch fiir den Aufstellraum an ,-“ anschlieen

o Kapillarschlauch fir die Referenzstelle (Treppenhaus oder Aufienluft) an
,+“ anschlieflen

e Feuerungs- und Abluftanlage mit maximaler Leistung betreiben

e Aullenfenster bzw. Verbindungstir zum Referenzraum &ffnen und
sauberen Abzug der Abgase kontrollieren

e Drucksensor mit <F4> nullen

¢ Kapillarschlauch fur die Referenzstelle verlegen

¢ Aufzeichnung des Druckverlaufs mit <F1> (Start) beginnen (alle 30 Sek.
ertont ein Signal - mit <F2> ein- / ausschaltbar)

e Druck bei gedffnetem Aulienfenster bzw. Verbindungstiir aufzeichnen

e nach ca. 30 Sek. Aulienfenster bzw. Verbindungstir schlieen und
Unterdruck kontrollieren

e nach ca. 30 Sek. AuRRenfenster bzw. Verbindungstur 6ffnen und Nullpunkt
kontrollieren

e nach ca. 30 Sek. Aulenfenster bzw. Verbindungstir schliefen und
Unterdruck kontrollieren

¢ nach ca. 30 Sek. Aufienfenster bzw. Verbindungstur 6ffnen und Nullpunkt
kontrollieren

e nach ca. 30 Sek. Aulenfenster bzw. Verbindungstir schliefen und
Unterdruck kontrollieren

Nach Ablauf der Messzeit kann das Diagramm auf dem Display betrachtet
(mit <F3> wird die VergrofRerung 1x, 2x, 4x, 8x oder A fur automatisch
gewahlt) werden. Anschlielend kann ein Ausdruck (Taste <print>)
erfolgen.
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/. Nach der Messung

Nach Abschluss der Messungen sind folgende Dinge zu beachten BEVOR
das Gerat ausgeschaltet wird.

7.1 Messung speichern und drucken

Wenn eine Messung abgeschlossen ist und vorher ein Speicherplatz ge-
wahlt wurde, mussen zwischengespeicherte Messwerte auf die SD-Karte
geschrieben werden, da sie sonst verloren gehen, wenn weitere Messwerte
zwischengespeichert werden oder das Gerat ausgeschaltet wird. Um zwi-
schengespeicherte Messwerte permanent auf der SD-Karte zu speichern,

folgendermalen vorgehen:

Durch Betatigen der Taste <Print> (Symbol Drucker) ins Meni fir Drucken

und Speichern wechseln.

--ECOM-EN3--
Ausdruck starten

Speicher Ansehen
Speicher -> M
Text eingeben

Auswidhlen: [~V V]

--ECOM-EN3--
Ausdruck starten
Speicher Ansehen
Speicher -> M
Text eingeben

Auswidhlen: [~V V]

--ECOM-EN3--
Ausdruck starten
Speicher Ansehen
Speicher -> M
Text eingeben =
Auswidhlen: [~ ]
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Durch Auswahl des MenUlpunktes ,Speicher
ansehen® kdnnen die zwischengespeicherten
Messwerte nochmals tberpruft werden. Mit
den Cursortasten kann dabei durch die einzel-
nen Messbildschirme geblattert werden.

Durch Auswahl des Menupunktes , Text ein-
geben® kann die Anlagenkennung eingegeben
oder geandert werden.

Fir weitergehende Informationen zum Erstel-
len bzw. Andern der Anlagenkennung, siehe
Kapitel ,Messprozedur Abgasanalyse: Daten-
verarbeitung wahrend der Messungen®

Um die zwischengespeicherten Messwerte
inkl. der Anlagenkennung auf der SD-Karte zu
speichern zum Meni- punkt ,Speicher -> M*
navigieren und mit <Enter> bestatigen.

Wenn die Speicherung erfolgreich durchge-
fuhrt wurde, wird das ,Symbol Speicherung“
im Messmen( schwarz dargestellt.



--ECOM-EN3-- Um die zwischengespeicherten Messdaten
auszudrucken, zum Menupunkt ,Ausdruck
Ausdruck starten starten® navigieren und mit <Enter> bestati-

Speicher Ansehen gen.

Speicher -> M

Text eingeben Um das Mendi fir Drucken und Speichern zu
Auswahlen: /v o] verlassen, die Taste <Esc> betatigen.

Die Funktionen ,Speicher ansehen®, ,Speicher -> M“ und ,Text ein-
geben® kdnnen auch direkt Gber den Messbildschirm aufgerufen wer-
den (Taste <Enter> betatigen).

7.2 MalRnahmen vor dem Ausschalten

Vor Ausschalten des Gerates missen mindestens folgende Punkte
beachtet werden:

¢ korrekte Verstauung Sonde
¢ Priifung Feinstaubfilter
¢ Entleerung Kondensatbehalter

A

Beschadigung des Gerates

Die heil’e Abgassonde kann Schaden am Gerat oder am Transport-
system verursachen. Die Sonde abkihlen lassen, bevor sie im
Transportsystem verstaut wird.

A

Beeintrachtigung der Messung

Stark verschmutzte oder feuchte Filter kbnnen den Volumenstrom
im Abgasweg und damit die Messung beeintrachtigen. Feinstaubfil-
ter wechseln, wenn er feucht ist oder die Verschmutzung des Filters
einem Grauwert von ca. 2 - 3 auf der Ruf3skala entspricht.
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A

Beschadigung des Gerites

Bei Geraten OHNE automatische Kondensatentleerung kann Kon-
densatwasser aus dem Kondensat-behalter in den Gasweg im Inne-
ren des Gerates flieRen und dort das Gerat beschadigen. Die Kon-
densatfalle leeren bevor das Gerat trans-portiert wird.

Um die Kondensatfalle zu leeren, folgendermafien vorgehen (Nur bei Gera-
ten OHNE automatische Kondensatentsorgung notwendig):

. Ziehen Sie den Ablaufschlauch ab
. Lassen Sie das Kondensat ablaufen

. Befestigen Sie den Ablaufschlauch wieder

8. Kontrolle

Die elektrochemischen Sensoren fir die Gasanalyse sind einem Ver-
schleilRprozess ausgesetzt und altern. Sie verandern im Verlaufe ihrer Nut-
zung in Abhangigkeit von der Gaskonzentration, der Beaufschlagungsdau-
er mit Gas und dem Verschmutzungsgrad des Messgases ihre Ausgangs-
werte.

Das Gerat Uberwacht die Sensoren und korrigiert Abweichungen. Werden
diese Abweichungen und damit der zu erwartende Messfehler jedoch zu
grol, erfolgt eine Meldung. In diesem Fall muss der entsprechende Sensor
in einer ecom-Servicestelle getauscht werden.
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Im Menua ,Kontrolle* erfolgt die Anzeige der aktuellen Statuswerte fur die
Sensoren. Durch die 3 Kontrollbildschirme kann mit den Cursortasten ge-

blattert werden.

Folgende Statusanzeigen sind verfugbar:

-die Akkuspannung (Ladezustand); wird in allen Menls als Symbol darge-

stellt
Akku voll Akku 1/2 voll Akku leer

o e Anzeige Bedeutung

R .00 Sensor ##H## mV | Ausgangsspannung des Sensors in mV

Betriebsstunden: ~ 8.45 Std Akku ### V Ausgangsspannung des Akkus

iber alles :18.75 Std

Nachste Wartung: 01.07.10 Betriebsstunden: | Betriebsstunden seit letztem Service

Service Tel. :02371-945-303

Weitere Seiten: uber alles: Betriebsstunden gesamt
Néachste Wartung:| Datum des néachsten Servicetermins
Service Tel.: Telefonnummer der nachsten Servicestelle

Programmversion:V1.0 02.04.09
Gerate Nr. :EN2-0001

CO Freisplilungen: 15

Fehler Zahler 121

Betriebsstunden:  8.45 Std
iber alles : 18.75 std

Nachste Wartung: 01.07.10
Service Tel. :02371-945-303

Weitere Seiten:

Letzte Wartung (Historie)

25.08.09 88 std
14.08.10 145 std
23.08.11 205 std
19.08.12 322 std

Weitere Seiten:

Anzeige

Bedeutung

Programmver- Version der Geréatefirmware

sion:

Geréte Nr.: Seriennummer des Geréts

CO- Anzahl der bisher aktiven CO-
Freispilungen: | Abschaltungen

Fehler Zahler: Anzahl der bisher aufgetretenen Fehlermel-

dungen

Anzeige

Letzte Wartung
(Historie)

Bedeutung

die letzten Wartungen des Gerates werden
aufgelistet: Datum der Wartung, Betriebs-
stunden zum Zeitpunkt der Wartung




9. Einstellungen

Einstellungen

Zusatzlich zu den schon beschriebenen Funk-

Einheit

Zweite Einheit
Bezugs-02
Brennstoffart
Uhr stellen

tionen des Gerates, kénnen verschiedene
Einstellungen im Messgerat vorgenommen
werden, die Auswirkungen auf die Messpro-
zeduren, die Funktionalitat oder die Ausgabe
und Darstellung von Messwerten haben.

Auswihlen: [AV ]

| Papiereinzug
:Interne
| Dichtigkeitstest

Parameter
Einheit

\ Bedeutung Einstellbereich

Umrechnung und Darstellung der | ppm
Gaskonzentration im Messbild- | mg/m?

schirm mg/kWh (unverdinnt)
mg/MJ (unverdiinnt)
ppm (unverdinnt)
mg/m? (unverdiinnt)

Zweite Einheit

zweite Umrechnung und Darstel- | ppm
lung der Gaskonzentration, die | mg/m?
ebenfalls im Messbildschirm an- mg/kWh (unverdiinnt)

gezeigt wird mg/MJ (unverdiinnt)

ppm (unverdiinnt)
mg/m?® (unverdinnt)

Bezugs-02

Bezugssauerstoff 02bezug 0,0..21,0%

Brennstoffart

Anderung der eingestellten Heizdl (B)
Brennstoffart Erdgas (B)

Stadtgas (B)
Kokereigas (B)
Flussiggas (B)

Holz

(Holz-)Pellets
(Holz-)Hackschnitzel
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Uhr stellen Einstellung der internen Uhr
Papiereinzug zeilenweise Vorschub des Dru-
ckerpapiers

Interne Untermenti fir weitere Einstel-
lungen

-- siehe nachfolgende Tabelle --

Dichtigkeitstest Uberpriifung der Dichtheit des
Messgerates siehe Kapitel Dich-
tigkeitstest

Die Angabe ,unverdinnt bezeichnet die Umrechnung der Gaskon-
zentration auf einen definierbaren Bezugssauerstoffgehalt nach fol-
gender Formel:

21 — OZbez

Evez = Egem 21 Odem

Die Einheiten mg/kWh und mg/MJ werden immer mit einem Bezugs-
sauerstoffgehalt = 0% berechnet und dargestellt.
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Folgende Einstellungen stehen im Menu Einstellungen / Interne zur Verfi-

gung:

Parameter Bedeutung Einstellbereich

Druck-Kontrast

Einstellen des Kontrastes fiir den
Ausdruck

9 Stufen

Tastenpieps Aktivieren/Deaktivieren des akus-| Ja, Nein
tischen Signals bei Betatigung
einer Taste
Sprache: ### Einstellen der Sprache im Menli | systemabhangig

des Ausdrucks

Farbschema Einstellung der verwendeten 4 Schemata zur Auswahl
Farben
F1 Hotkey Zuweisung der Verkniipfung mit | siehe Kapitel Abgasanalyse
Taste <F1>
F4 Hotkey Zuweisung der Verkniipfung mit | siehe Kapitel Abgasanalyse
Taste <F4>
Werte Optionen Einstellung zu den Werten ETA, | alle Einstellungen in Tabel-
Lambda und Temperatur le auf den nachfolgenden
Seiten
CO-Automatik Aktivieren/Deaktivieren der au- | Ein, Aus
tomatischen Frischluft-Spllung
des CO-Sensors bei CO-Uberlast
uSB Einstellungen zur Schnittstelle | alle Einstellungen in Tabel-
USB le auf den nachfolgenden
Seiten
Bluetooth Einstellungen zur Schnittstelle | alle Einstellungen in Tabel-
Bluetooth le auf den nachfolgenden
Seiten
WLAN Einstellungen zur Schnittstelle | alle Einstellungen in Tabel-
WLAN le auf den nachfolgenden
Seiten
Pitot-Faktor Eingaben des Pitot-Faktors fir | 0,20 - 2,00
die Berechnung der Strémungs-
geschwindigkeit
Ausdruck Einstellungen fir die Definition | alle Einstellungen in Tabel-

le auf den nachfolgenden
Seiten
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Folgende Einstellungen stehen im MenU Einstellungen / Interne / Werte
Optionen zur Verfigung:

Parameter \ Bedeutung Einstellbereich
Temperatur Nicht bei allen Geraten méglich | °C oder °F
Lambda Verhéltniszahl oder %
ETA(K) ETA mit oder ohne Kondensat- | Ein, Aus
gewinn
Zug/dP Einheit der Zug- Druckmessung | hPa, mmH20, “H20, PSI,
mbar

Folgende Einstellungen stehen im Menu Einstellungen / Interne / USB zur
Verfugung:

Parameter \ Bedeutung Einstellbereich

Ubertragungsgeschwin- 1200 ... 115200 Baud

digkeit

Protokoll DAS = DASNT 2
Erweitert = DAS 5
---- = keins

Folgende Einstellungen sind im Menu Einstellungen / Interne / Bluetooth
(BLE) vordefiniert und kdnnen NICHT verandert werden:

Parameter \ Bedeutung Einstellbereich
Ubertragungsgeschwin- 115200 Baud
digkeit

Protokoll Erweitert

Folgende Einstellungen stehen im Menl Einstellungen / Interne / Bluetooth
zur Verfugung:

Parameter Bedeutung Einstellbereich

Ubertragungsgeschwin- 9600 Baud (nicht verander-
digkeit (nicht veranderbar) bar)
Protokoll DAS = DASNT 2
DAS (DELAY) = Schu-
lungsanzeige
Erweitert = DAS 5
---- = keins

5
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Folgende Einstellungen stehen im Menl Einstellungen / Interne / WLAN
zur Verfugung:

Parameter Bedeutung Einstellbereich

Access Point ODER Einstellen, ob das Gerat als Access Point,
Bestehendes Netzwerk | WLAN-Access Point genutzt Bestehendes Netzwerk
werden soll
ODER

in einem bestehenden WLAN-
Netzwerk angemeldet werden
soll

HINWEIS

Die Einstellung Access Point ist notwendig, um das ecom-EN3 mit
mobilen Endgeraten (Smartphones, Tablets) Uber die Schnittstelle
WLAN / WiFi zu verbinden.

Folgende Einstellungen stehen im Meni Einstellungen / Interne / WLAN
zur Verfiigung, wenn das Geréat als Access-Point definiert wurde:

Parameter Bedeutung Einstellbereich

Start / Stop WLAN Aktivieren der Schnittstelle Start WLAN, Stop WLAN
WLAN (nur verflgbar, wenn Ein-
stellung Auto Connect = deakti-
viert)
(Ohne) Auto Connect Automatischen Verbindungsauf- | Ja, Nein
bau aktivieren / deaktivieren
Funkkanal Einstellen, welcher Funkkanal fir | 1 ... 13
die Kommunikation genutzt wer-
den soll
Sicherheit Vergeben eines Passworts zur | Ja, Nein
Sicherung der WLAN-Verbindung| Passworteingabe:
1234567890

Folgende Einstellungen stehen im Menl Einstellungen / Interne / WLAN
zur Verfligung, wenn als Einstellung bestehendes Netzwerk definiert wur-
de:

Parameter \ Bedeutung Einstellbereich

Start / Stop WLAN Aktivieren der Schnittstelle WLAN Start WLAN, Stop
(nur verfligbar, wenn Einstellung WLAN
Auto Connect = deaktiviert)
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(Ohne) Auto Connect Automatischen Verbindungsaufbau | Ja, Nein
aktivieren / deaktivieren

Netzwerk suchen Suchen nach vorhandenen WLAN-
Netzwerken

WPA-Passwort Eingeben des Passworts mit dem Passworteingabe
das bestehende Netzwerk gesichert
ist

Folgende Einstellungen stehen im Meni Einstellungen / Interne / Ausdruck
zur Verfiigung:

Parameter Bedeutung Einstellbereich

Fulzeile fir den Ausdruck 8 x 24 Zeichen
Mess- und Berechnungs- max. 64 Mess- und Be-
gréfen fir den Ausdruck rechnungsgréfien

HINWEIS

Die Fulzeile des Ausdrucks kann beliebig definiert werden, um
bspw. die Firmenadresse des Gerate-nutzers auf jedem Ausdruck
der Messwerte mit auszudrucken.

Um die FuRzeile des Ausdrucks anzupassen, folgendermafen vorgehen:

o Mit der Taste <F4> die Zeichenauswahl aktivieren.

e Mit der Taste <F3> Tastatur auswahlen (4 Tastaturen stehen zur Verfu-
gung).

¢ Mit den Cursortasten Zeichen auswahlen. (gewahltes Zeichen ist
schwarz hinterlegt)

¢ Mit der Taste <Enter> Zeichen Ubernehmen.

¢ VVorgang wiederholen, bis gewunschte Bezeichnung vollstandig ist.

e Nach Beendigung der Eingabe fir Zeile 1 mit der Taste <F4> die Zei-
chenauswahl deaktivieren und mit der Cursortaste <runter> zur 2. Zeile
wechseln.

¢ Nachdem alle Zeilen wie gewlinscht bearbeitet wurden mit <ESC> das
MenU verlassen.

Die Anzahl und Reihenfolge der Messwerte auf dem Ausdruck kann
beliebig definiert werden.
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Um die Anzahl und Reihenfolge der Messwerte auf dem Ausdruck anzu-
passen, folgendermalien vorgehen:

¢ Mit der Taste <F1> die Werteauswahl aktivieren
e Zur entsprechenden Zeile navigieren <hoch/runter>
¢ Durch Betatigen der Taste <Enter> den Messwertauswahlen

Folgende Mess- und Berechnungswerte kénnen fir jede Zeile des Aus-
drucks ausgewahlt werden:

T Luft CO mg/N I 502 mg/kWh
T.Gas CO mg/kWh J SO2 mg/MJ

T Kessel CO mg/MJ 53 [

T.Sensor NO ppm H2S

02 NO ppm/N Gl Luftgeschwindigkeit
co NO mg GOl Massenstrom
NO NO mg /N ST CO x% ltalien
NO2 NO mg/kWh G Eta Hs

NOx NO mg/MJ M Differenz T.Gas — T.Luft
S02 NO2 ppm GO frei

CxHy NO2 ppm/N I H2 ppm

o2 NO2 mg Yl H2 ppmiN
ETA NO2 mg/N Gl H2 mg
Verluste NO2 mg/kWh 64 ‘ H2 mg/N
Lambda NO2 mg/MJ 65 ‘ H2S ppm
Taupunkt NOx ppm H2S ppm/N
Glndex NOx ppm/N 67 ‘ H2S mg

Zug NOx mg Gl Hos mgiN
Russ NOx mg/N GO Luftdruck
Olderivat NOx mg/kWh 70 ‘ frei

Leerzeile NOX mg/MJ 4l CO Einneit 2
Strich SO2 ppm 72 ‘ NO Einheit 2
CO ppm SO2 ppm/N 73 ‘ NO2 Einheit 2
CO ppm/N S02 mg 3 NOx Einheit 2
COmg SO2 mg/N M SO2 Einheit 2




10. Datenverarbeitung

10.1 Speicherung auf SD-Karte

Wenn eine SD-Karte ins Geréat eingeschoben ist, wird diese zur Spei-
cherung von Messwerten und Anlagendaten benutzt. Diese Speiche-
rung muss manuell ausgeldst werden oder kann automatisiert erfol-

gen (Datenlogger).

Datenverarbeitung
Auswahlen
Ansehen
Speicher (M)
Formatieren

Abbruch mit:

IDFU <-> PC!

Datum

Brennstoffartart

1 01.09.14
2 01.09.14
3 01.09.14
4 01.09.14
5 01.09.14
6 01.09.14
7 01.09.14
8 01.09.14

11:01 Heizol
11:02 Heizél
11:04 Heizél
11:07 Heizol
11:11 Heizol
11:23 Heizol
11:44 Heizél
11:53 Heizél

Auswidhlen: [AV V]

Durch Auswahl des Menipunktes ,Auswah-
len“ koénnen Anlagen zur Zuordnung von
Messwerten gesucht oder angelegt werden
(weiterfiUhrende Informationen siehe Kapitel
.Messprozedur Abgasanalyse: Datenverarbei-
tung “).

Durch Auswahl des Menipunktes ,Ansehen®
kdbnnen gespeicherte Messwerte zur ausge-
wahlten Anlage eingesehen werden (weiter-
fihrende Informationen siehe Kapitel ,Mess-
prozedur Abgasanalyse: Datenverarbeitung “).

Durch Auswahl des ,Speicher (M)“ kdnnen alle
gespeicherten Messungen (nach Speicher-
platznummer sortiert) eingesehen werden. Um
einzelne Messergebnisse aufzurufen, folgen-
dermalien vorgehen:

e zur gewlnschten Speicherplatznummer navigieren <hoch/runter>
e gewlinschte Speicherplatznummer durch Betatigen von <Enter> auswah-

len

¢ durch die Messbildschirme des Speicherplatzes blattern <hoch/runter>
e Speicherplatz durch Betatigen der Taste <ESC> verlassen

Durch Auswahl des Menlpunkts ,Formatieren® kann die gesamte SD-Karte
formatiert werden. Diese Funktion wird normalerweise nur bei der Erstein-
richtung des Gerates im Werk bendtigt, um die SD-Karte zur Datenauf-
nahme vorzubereiten.
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A

Datenverlust

Wenn der Menupunkte ,Formatieren ausgewahlt wird, werden alle
gespeicherten Daten auf der im Gerat eingeschobenen SD-Karte
unwiderruflich geléscht.

10.2 Datenlogger

Wenn eine SD-Karte ins Gerat eingeschoben ist, kann eine
Datenloggeraufzeichnung durch- geflihrt werden. Die Messwerte werden
abhdngig vom eingestellten Aufzeichnungsintervall nacheinander auf der
SD-Karte gespeichert und in einer Datei mit dem Format *.csv zusam-
mengefiihrt. Die Auswertung der Messwerte kann mittels MS Excel bzw.
openoffice CALC erfolgen.

Der Datenlogger steht NUR zur Verfligung, wenn eine SD-Karte ins
Gerat eingeschoben ist.

Folgende Einstellungen kénnen im Menu Datenverarbeitung / Datenlogger
vorgenommen werden:

Parameter Bedeutung Einstellbereich

Datenlogger Starten, Stoppen des Datenloggers Ja, Nein

Speicherzeit Aufzeichnungsintervall 1...99s

CSV-Header Einstellen, ob Spaltentberschriftenin | Ein, Aus
der erstellten *.csv gespeichert werden

Wenn der Datenlogger aktiv wird oder nach einer Unterbrechung wieder
aktiv wird, wird eine neue Datei auf der SD-Karte erstellt, in der alle folgen-
den Messwerte der Aufzeichnung abgespeichert werden. Die Dateien ha-
ben eine vorgegebene Benennung und werden fortlaufend nummeriert.

Jeder Messung wird ihre eigene Datei mit gesammelten Messwerten
zugewiesen. Jede Datei wird automatisch benannt und durchnumme-
riert.
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Um die korrekte Datenlogger-Datei fur die weitere Verwendung zu nutzen,
die Dateibenennung beachten:

J2KDL-00.csv -- dlteste Datei
J2KDL-01.csv

J2KDL-02.csv

J2KDL-XX.csv -- neueste Datei

10.3 Datenverbindung zum PC

Wenn das Gerat mit einem PC verbunden ist, kdnnen Messwerte und
Anlagendaten mit einer PC-Software von ecom synchronisiert werden.

Folgende Software-Lésungen stehen zur Verfliigung:

e ecom-DAS NT 2 (10.3.1)
e ecom-DAS 5(10.3.2)
e PC-Software (10.3.3)

10.3.1 Datenaufzeichnung mit PC-Software ecom-DAS NT 2
Neben der Datenloggeraufzeichnung kdnnen die Daten auch wahrend des
laufenden Messbetriebes direkt zur PC-Software ,ecom-DAS NT 2°

Ubertragen werden.

Folgende Schnittstellen kdnnen zur Kommunikation mit der Software
genutzt werden:

e USB
o AUX-Schnittstelle = RS232
¢ Bluetooth (Option)

Fir die Kommunikation des Gerates mit der PC-Software DAS NT 2
Uber die Schnittstelle USB wird ein Treiber benétigt. Um den notwen-
digen USB-Treiber herunterzuladen und zu installieren, siehe
https://www.ecom.de/downloads.
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Um die Kommunikation mit der PC-Software DAS NT 2 zu ermdglichen,
mussen folgende Einstellungen im Menl Einstellungen / Interne / USB
vorgenommen werden:

Parameter \ Bedeutung Einstellung
Ubertragungsgeschwindigkeit 1200 Baud
Protokoll DAS = DAS NT 2

HINWEIS

Weiterfihrende Informationen zum Importieren aus der PC-Software
und Exportieren in die PC-Software entnehmen Sie den Bedienungs-
anleitungen der entsprechenden PC-Software.

10.3.2 Datenaufzeichnung mit PC-Software ecom-DAS 5

Fir die Darstellung und Protokollierung von Messwerten und
Messwertverlaufen kann die Software ,- ecom-DAS 5% genutzt werden.
Uber die SD-Karte kénnen Kunden- und Messdaten zwischen Software
und Gerat ausgetauscht werden. Eine Aufzeichnung von Punkt- und Ver-
laufsmessungen wahrend des Messbetriebes kann Gber USB oder WLAN
umgesetzt werden.

Fur die Kommunikation des Gerates mit der PC-Software DAS 5 Uber
die Schnittstelle USB wird ein Treiber bendtigt. Um den notwendigen
USB-Treiber herunterzuladen und zu installieren, siehe
https://www.ecom.de/downloads.

Um die Kommunikation mit der PC-Software DAS 5 zu ermodglichen,
mussen folgende Einstellungen im Menl Einstellungen / Interne / USB
vorgenommen werden.

Parameter \ Bedeutung Einstellung
Ubertragungsgeschwindigkeit 1200 ... 38400 Baud
Protokoll Erweitert = DAS 5
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Um die Kommunikation mit der PC-Software DAS 5 zu ermdglichen, mus-
sen folgende Einstellungen im Menl Einstellungen / Interne / WLAN vorge-
nommen werden.

Parameter \ Bedeutung Einstellung
Access Point Access Point
Auto Connect Ja

HINWEIS

Weiterfihrende Informationen zum Importieren aus der PC-Software
und Exportieren in die PC-Software entnehmen Sie den Bedienungs-
anleitungen der entsprechenden PC-Software.

10.3.3 Import und Export von Daten

Um Anlagendaten aus einer PC-Software (z.B. ecom-MiniDV) in das Gerat
zu importieren, folgendermalfien vorgehen:

e Messgerat und PC mit USB-Kabel verbinden (bei korrekter Verbindung
erscheint ,USB* rechts unten im Display)

¢ ,Daten laden® wahlen und mit <Enter> bestatigen

¢ Sicherheitsabfrage mit Ja (<F1>) beantworten

e Entscheiden Sie, ob die im Gerat gespeicherten Daten geldscht werden
kénnen (<F1> fur Ja / <F4> fur Nein)

e Datenlbertragung tber PC-Software starten

Mit dem Gerat werden Messwerte zu Kundendaten hinzugefiigt, die
vorab mit einer PC-Software erstell wurden. Diese kompletten Da-
tensatze, bestehend aus Anlagendaten und Messwerte, kénnen vom
Gerat exportiert und in einer PC-Software verwaltet werden.
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Um Daten aus dem Gerat in eine PC-Software zu exportieren, folgender-
malen vorgehen:

e Messgerat und PC mit USB-Kabel verbinden (bei korrekter Verbindung
erscheint ,USB* rechts unten im Display)

¢ ,Daten senden” wahlen und mit <Enter> bestatigen

¢ Sicherheitsabfrage mit Ja (<F1>) beantworten

e Datenubertragung uber PC-Software starten

10.4 Datenspeicherung mit ecomMander App

Zur Anzeige und Speicherung von Messwerten mit Smartphones und
Tablets kann die App ,ecomMander® verwendet werden. Folgende
Betriebssysteme werden von der App unterstitzt:

¢ iOS
¢ Android

Wenn das Gerat mit der App iber WLAN oder Bluetooth (BLE) verbunden
ist, kbnnen die aktuellen Messwerte des Gerates direkt in der App
dargestellt werden. Die Messwerte kdnnen gespeichert und zusammen mit
einzugebenden Kundeninformationen exportiert werden. AnschlieRend
kénnen diese exportierten Daten bspw. per E-Mail versendet werden.
Folgende Dateiformate stehen kdnnen exportiert werden:

o *.pdf
e *.csv

Um die Kommunikation tber WLAN mit der App ,ecomMander zu ermogli-
chen, mussen folgende Einstellungen im Menl Einstellungen / Interne /
WLAN vorgenommen werden:

Parameter \ Bedeutung Einstellung
Access Point Access Point
Auto Connect Ja
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Um die Kommunikation Gber BLE mit der App ,ecomMander® zu
ermdglichen, sind die folgende Einstellungen im Menu Einstellungen /
Interne / Bluetooth fest eingestellt:

Parameter Bedeutung Einstellung

Ubertragungsgeschwin- 115200 Baud
digkeit
Protokoll Erweitert

11. Wartungshinweise

Zur Sicherstellung der Genauigkeit Ihres Messgerates empfehlen wir lhnen
die jahrliche Uberprufung durch ecom oder durch eine von ecom autorisier-
te Servicestelle.

A

Verlust der Zulassung

Wenn Sensoren oder Flihler anderer Hersteller verwendet werden,
erlischt die TUV-Zulassung des Gerétes.

A

Verlust der Gewahrleistung

Wenn Servicearbeiten nicht von ecom oder von durch ecom autori-
sierten Servicestellen durchgeflihrt werden, erlischt die Gewahrleis-
tung flr das Gerat.

HINWEIS

Bei starker Beanspruchung (z. B. dauerhaft mehrere Stunden Mes-
sung pro Tag, raue Umgebungsbedingungen usw.) sollten kiirzere
Intervalle fiir die Uberpriifung gewahlt werden. Bitte sprechen Sie
hierzu Ihren ecom-Partner an.
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11.1 Feinstaubfilter

Der Feinstaubfilter sollte bei jeder Nutzung des Gerates uberprift werden.
Vorgehen bei Prifung:

e Schrauben Sie die Abdeckkappe ab
o Kontrollieren Sie den Zustand des Partikelfilters.
e Schrauben Sie die Abdeckkappe zu

Den Partikelfilter tauschen, wenn er feucht ist oder die Verfarbung ei-
nem Grauwert von 2 ... 3 auf der Ru3-Skala entspricht.

11.2 Gassensoren

Die Gassensoren werden nach jedem Einschalten des Gerates mit
Frischluft als Refernzgas kalibriert. Neue Sensoren altern im Verlaufe der
Nutzung durch Verschlei® der Reagenzien (Sauerstoff- sensor) und durch
Verschmutzung bzw. Belastung mit Konzentrationen oberhalb des nomina-
len Messbereiches (toxische Sensoren).

Der Zustand der Sensoren wird durch das Gerat permanent iberwacht. Im
Menli ,Kontrolle® kénnen die Werte fir die Ausgangsspannung jedes
installierten Gassen- sors abgelesen werden. Die Referenzwerte der
Sensoren betragen:

Sensor Referenzwert Ausgangsspannung

12000 mV
Ubrlge 0 mV (+/- 150 mV)
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HINWEIS

Wenn nach mehrmaligem Wiederholen der Kalibrierphase noch im-
mer eine Fehlermeldung wahrend der Kalibrierphase auftritt, dann
muss das Gerat Uberprift werden.

HINWEIS

Der O2-Sensor muss einen Wert > 7000 mV anzeigen. Wenn im Me-
nd ,Kontrolle* nach der Kalibrierung fiir den O2-Sensor eine Aus-
gangsspannung < 7000 mV angezeigt wird, muss er ausgetauscht
werden.

HINWEIS

Der CO-Sensor ist vor hohen Konzentrationen durch einen Uberlast-
Schutz geschutzt. Weiterfihrende Informationen zum CO-
Uberlastschutz finden Sie im Kapitel ,CO-Uberlast-Schutz*

11.3 Sonde und Schlauch

Sonde und Schlauch sollten, abhangig von der Benutzung des Gerates,
regelmalig gereinigt werden, um Partikelablagerungen zu entfernen und
vorzeitigen Verschleil durch Korrosion zu verhindern.

Der Schlauch kann nach Lésen aller Steckverbindungen am Gerat und an
dem Sondengriffstick gereinigt werden (warmes Wasser und trocknen
bzw. durchblasen). Die O-Ringe der Schlauchanschlisse sollten
gelegentlich leicht mit sdurefreiem Schmiermittel eingefettet werden.

Sondenrohr demontieren

. Sondenrohr . Uberwurfmutter . Griffstlick
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1. Uberwurfmutter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
2. Uberwurfmutter festhalten und Griffstiick abziehen.

A

Undichte Sonde

Drehen und Ziehen am Sondenrohr kann Undichtigkeiten verursa-
chen!

11.4 Druckerpapier

Folgendermallen vorgehen, um das Druckerpapier zu wechseln:

¢ Klappen Sie die Abdeckung des Druckerfachs auf. Driicken Sie dazu die
Verriegelung nach unten.

o Befordern Sie ggf. den Rest des Papiers aus dem Drucker, indem Sie
den zeilenweisen Vorschub des Druckerpapiers nutzen.

¢ Navigieren Sie dazu zur Funktion ,Einstellungen / Papiereinzug” und
betatigen Sie <Enter>.

¢ Entnehmen Sie die Kunststoffhllse der alten Papierrolle.

e Fuhren Sie den Anfang der Papierrolle in den daflir vorgesehenen Spalt
unterhalb der Transportrolle ein. Die Innenseite der neuen Rolle muss
vorn sein.

e Transportieren Sie das Papier ca. 3 cm durch den Drucker. Navigieren
Sie dazu zur Funktion ,Einstellungen / Papiereinzug“ und betatigen Sie
<Enter>.

¢ Legen Sie die Papierrolle in die dafiir vorgesehene Mulde.

e Fuhren Sie das Papier durch die Abdeckung des Druckerfachs.

¢ VerschlieRen Sie das Druckerfach mit der Abdeckung.

. Verriegelung . Druckerabdeckung . Papierrolle
Druckerdeckel
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11.4 Dichtigkeitstest

Um  auszuschlieBen, dass Messergebnisse durch eventuelle
Undichtigkeiten, Beschadigungen und Leckagen im System verfalscht
werden, kann ein Dichtigkeitstest durchgefihrt werden.

Das Gerat fuhrt mit mehreren Abfragen durch die Prozedur des
Dichtigkeitstests und prift, ob Leckagen in Sonde, Sondenschlauch oder
Gasweg vorhanden sind.

Den Dichtigkeitstest in regelmafligen Abstanden durchfihren, um si-
cherzustellen, dass keine Undichtigkeiten im Gerat vorhanden sind,
welche die Messwerte verfalschen kdnnten.

Um den Dichtigkeitstest zu starten, zum Menu Einstellungen / Dichtigkeits-
test navigieren und mit <Enter> auswahlen.

Um den Dichtigkeitstest durchzufiihren, den eingeblendeten An-

—— \t/veisungen auf dem Geratedisplay folgen und folgendes beach-

— en:

e die Abgassonde muss mit einem geeigneten Stopfen ver-
schlossen werden

e die Durchflussanzeige (FLOW) muss wahrende des Dichtig-
keitstest auf O (rot) sinken (siehe Bild Flow-Anzeige)

o die Messprozedur Dichtigkeitstest muss komplett durchgefihrt
werden, alle Abfragen im Geréatedisplay mussen abgearbeitet
werden

Wenn der Dichtigkeitstest erfolgreich abgeschlossen ist, den

Stopfen von der Abgassonde entfernen. Das Gerat ist messbe-
reit.
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12. Technische Daten

MessgroRe Verfahren
02 0..21vol. % elektrochemisch
CcO 0 ... 10000 ppm elektrochemisch
NO (Option) 0 ... 5000 ppm elektrochemisch
NO2 (Option) 0...1000 ppm elektrochemisch
SO2 (Option) 0...5000 ppm elektrochemisch
H2S (Option) 0... 1000 ppm elektrochemisch
CO % (Option) 0 ...63000 ppm elektrochemisch
CO2 (Option) 0...20 vol.% infrarot

CO2 0 ... CO2max berechnet
T-Gas 0..500°C NiCr-Ni

T-Luft 0..99°C Halbleiter
Differenzdruck 0...+/-100 hPa DMS-Briicke
Luftdruck 300 ... 1100 hPa DMS-Briicke
Wirkungsgrad 0..120 % berechnet
Abgasverlust 0..99,9 % berechnet
Luftiberschuss 1. berechnet
CO-unverdiinnt Bezugs-02 einstellbar berechnet
Taupunkt der Abgase berechnet
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Weitere Daten \

Stromversorgung Netzteil:110.- 230 V/ 50 — 60 Hz~; Akku: 7,20 V/ 11,6 Ah
Bluetooth LE Sendeleistung: < 5,5 mW

Frequenzbereich: 2402 — 2480 MHz

(CYBLE 202007-01)
WLAN Sendeleistung: < 32 mW

Frequenzbereich: 2400 — 2495 MHz
(GS2200M12)

Protokolldrucker

integriert; 58mm Papierbreite; individuelle Protokollfulzeile

Anzeige Grafik - Display; hintergrundbeleuchtet
Male (BxHxT) 400 x 275 x 205 mm
Gewicht ca. 7 kg komplett mit Probenentnahmesystem
Einsatzgrenzen +5-+40 °C
max. 90 % rF, nicht kondensierend
Transport und Betrieb des| Alurahmenkoffer
Gerates nur in folgenden| Profikoffer
Transportvarianten
Schutzart [P 40

Technische Anderungen vorbehalten

V1.15/06.2026
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ecom’

EG-Konformititserklirung | EC Declaration of Conformity

Hiermit erklirt der Hersteller
The manufacturer

ecom GmbH
Am GroBen Teich 2
D-58640 Iserlohn, Germany

in alleiniger Vi g fiir die A

dieser

g, dass die nachfolgend aufgefiihrten Produkte:

hereby declares under its sole responsibility, that the products

Abgasanalysegeriite / flue gas analysis devices

Type: ecom-B ecom-J2KNpro
ecom-CL2/ B+ ecom-J2KNpro IN /-J2KNpro INS
ecom-D ecom-J2KNpro TECH
ecom-EN3 ecom-ST
allen eil dgigen Besti der fi den EU-Richtlinies

comply with the following European Directives:

2014/53/EU

/ Radio irectit

2011/65/EU RoHS.

2014/35/EU (*)  Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive (*)

(*): Gilt nur filr Gerate mit 230 V Eingangsspannung / applies only to devices with 230 V input voltage

Folgende Normen wurden angewendet:
The following standard/s were used:

EN 61010-1:2010/A1:2019
EN 300328 v2.22
ETSIEN 301 489-1V2.23

ETSIEN 301 489-17 V3.2.4

EN 61326-1:2013

EN 50270:2015/AC:2016-08

EN IEC 63000:2018

Iserlohn, 25.07.2022

Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerite

Safety req Sfor electrical if for . control, and lab "V use
Uber - Datenii ate zum Betrieb im 2,4-GHz-Band

Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Standard fiir Funkeinrichtungen und -dienste —

E.IeclruMagnelu‘ Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services

it (EMV) ﬁm inri und -dienste - Teil 17:

fiir Breil
ElectroMagnetic C nmpanhrluy (I- MC) slandard /ar radio equipment and services - Part 17:
Specific conditions for ata 1 ion Systems
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte - EMV-Anforderungen
Electrical equipment for . control and lab v use — EMC requi

agli it - Geréte fir die Detektion und Messung von

Gasen, toxi Gasen oder

El i ibility - Electrical apy for the detection and measurement of

combustible gases, toxic gases or gxygen
Technische DukummtahWﬂeilung von Elektro- und Elektronikgerdten hinsichtlich der

Beschrénkung gefdhrlicher,
Technical de for t of electrical and electronic products with respect
10 the restrj€tioy/of hgfardousfubstances

—

Matthias Platte (Geschaftskifirer / Managing Director)
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